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Понятіе  о  дезинфекціи  или  обеззараживаніи  противопоставляется, 
очевидно,  понятію  о  зараженіи.  Въ  самыя  отдаленныя  времена  че- 
ловѣческой  культуры,  когда  не  проявлялось  еще  лопытокъ  къ  разъ- 
ясненію  причинъ  заразы,  замѣчается  уже  стремленіе  къ  изыска- 
нію  средствъ  для  борьбы  съ  этою  послѣднею.  Это  стремленіе  къ 
противодѣйетвію  и  пресѣченію  заразы  проглядываетъ  во  многихъ 
обычаяхъ  и  постановленіяхъ  древнихъ  народовъ.  Въ  заклинаніяхъ 
языческихъ  жрецовъ,  соединенныхъ  вмѣстѣ  съ  окуриваніемъ  аро- 
матическими смолами,  мы  видимъ  весьма  близкое  сродство  съ  не- 
которыми способами  дезинфекціи  воздуха,  употребляемыми  и  до 
сихъ  поръ;  есть  основаніе  также  предполагать,  что  самое  сожи- 
ганіе  труповъ,  которые  у  всѣхъ  древнѣйшихъ  культурныхъ  наро- 
довъ считались  нечистыми,  обусловливалось  проявленіемъ  заботы 
объ  удаленіи  заразы.  Въ  законодательствѣ  евреевъ  мы  находимъ 
:  сознательныя  и  разумныя  заботы  о  дезинфекціи.  Здѣсь  господст- 
вуетъ  основное  представленіе,  что  все,  относящееся  къ  боль- 
[  ному, — причемъ  имѣются  въ  виду  главнымъ  образомъ  прокажен- 
ные,— все,  что  находится  на  его  тѣлѣ,  или  въ  сосѣдствѣ  съ  нимъ, 
[  слѣдовательно  платье,  постель,  шатеръ,  почва,  на  которой  онъ  жи- 
;  ветъ, — все  это  не  чисто.  Такіе  больные  обыкновенно  выселялись 
[  за  черту  города,  а  ихъ  имущество  сжигалось.  Такимъ  образомъ 
.одной  изъ  древнѣйшихъ,  хотя  и  наиболѣе  грубой,  но  вмѣстѣ  съ 
,  тѣмъ  самой  радикальной  мѣрой  противъ  распространенія  заразы 
|  употреблялось,  да  и  теперь  еще  употребляется,  въ  случаѣ  край- 
ней необходимости,  полное  уничтоженіе  всего  зараженнаго  посредст- 
вомъ  сжиганія.  Пока  на  заразу  смотрѣли  не  какъ  на  процессъ,  а 
только  какъ  на  совершившійся  фактъ  до  тѣхъ  довольствовались 
тѣмъ,  что  сожигали  то,  что  казалось  зараженнымъ  и  игнорировали 
то,  что  казалось  только  подозрительнымъ.  Съ  развитіемъ  того  убѣж- 
денія,  что  извѣстпыя  болѣзни  передаются  частію  непосредственно 
отъ  одного  лица  къ  другому,  частію  при  посредствѣ  какихъ  то  ве- 
ществъ,  невидимымъ  образомъ  приставшихъ  къ  различнымъ  пред- 
кетамъ, — задача,  состоявшая  !въ  освобождены  этихъ  предметовъ 


отъ  приставшаго  къ  пимъ  заразительна™  вещества,  принимает* 
другую  форму. 

Развитіе  учевія  о  міазмахъ,  въ  томъ  видѣ  какъ  оно  трактова- 
лось въ  средніе  вѣка,  прочно  установило  мнѣніе,  что  главную  роль 
въ  распространены  заразныхъ  болѣзней  играетъ  воздухъ,  а  самыя 
заразныя  вещества  развиваются  вслѣдствіе  процессовъ  разложенія 
и  главнымъ  образомъ  гніенія  съ  выдѣленіемъ  зловонныхъ  газовъ; 
эти  послѣдніе,  если  не  самй  заражаютъ,  то  по  крайней  мѣрѣ  всегда 
являются  спутниками  заразы.  Отсюда  вытекаетъ  масса,  смѣняю- 
щихся  одно  другимъ,  пахучихъ  средствъ,  служащихъ,  якобы  для 
уничтоженія  заразы,  проще  зловонія, — и  понятіе  о  дезинфекціи 
отождествляется  съ  понятіемъ  дезодоризація.  Этотъ  періодъ  увле- 
ченія  дезодоризаціей  въ  исторіи  дезинфекціи  является  положитель- 
нымъ  шагомъ  назадъ  по  отношенію  тѣхъ  дѣйствительныхъ  резуль» 
татовъ,  которые  достигались  прежде  примѣненіемъ  опрятности  и  огня. 

Въ  началѣ  этого  столѣтія  особенно  широкое  распространеніе 
получаетъ  окуриваніе  хлоромъ,  поставленное  впрочемъ  въ  первое 
время  безъ  всякихъ  научныхъ  основаній,  такъ  какъ  о  результа- 
тахъ  дезинфекціи  все  еще  продолжали  судить  по  уменыпенію  за- 
паха. И  лишь  съ  развитіемъ  ученія  о  нисшихъ  организмахъ  и  ут- 
вержденіемъ  понятія,  что  эти  послѣдніе  составляютъ  непосредст- 
венную причину  болѣзней  представилась  возможность  критической 
оцѣнки  тѣхъ  или  другихъ  дезинфецирующихъ  средствъ.  Тогда  самое 
окуриваніе  хлоромъ  получило  болѣе  раціональное  основаніе.  Не. 
смотря  на  то,  что  въ  хлорѣ  уже  имѣлось  достаточно  надежное 
средство  для  уничтоженія  заразныхъ  началъ,  стремленіе  къ  изы- 
сканію  болѣе  совершенныхъ  средствъ  дѣятельно  продолжалось.  А. 
ЛѴегпісЬ  ')  научно  поставленными  опытами  показалъ,  что  въ  су- 
хомъ  жарѣ  имѣется  вѣрное  средство  для  полнаго  уничтоженія  ми- 
кробовъ,  а  опытами  КосЬ'а,  Стайку  и  ЬбШег  а  2)  было  доказано 
полное  превосходство  въ  этомъ  отношеяіи  водянаго  пара,  который 
и  получилъ  въ  настоящее  время  самое  широкое  примѣненіе  въ 
дѣлѣ  дезинфекціи  предметовъ. 

Переходя  къ  описанію  существующихъ  дезинфекціонныхъ  аппа- 
ратовъ,  которыхъ  за  послѣднее  время  предложено  большое  коли- 
чество, я  ограничусь  лишь  разсмотрѣиіемъ  главныхъ  типовъ.  ДѴ 
начала  послѣдняго  десятилѣтія  дезинфекція  предметовъ  главнымъ 
образомъ  производилась  въ  камерахъ  съ  сухимъ  жаромъ,  онѣ 
устраивались  двоякаго  вида:  1)  Камеры,  нагрѣваемыя  паромъ,  цир- 

')  ЛѴегпісІі— 2иг  ВсзіпГесііопз  Кгай  сіег  ігоскпеп  Шіге. 
2)  КосЬ,  СгаШсу  и  ЬбШег— УегзисЬе  иЬег  сііс  ѴепѵегПіЪагксіі  Исіззег 
тѵаззегсІаітірГе  /и  БезіпГесііопзглѵескеп. 


кулирующимъ  подъ  давленіеыъ  въ  герметическихъ  пространствахъ 
или  трубкахъ,  и  2)  Камеры,  нагрѣваемыя  непосредственно  очагомъ. 
Въ  началѣ  80  годовъ  предложено  устройство  дезинфекціонныхъ 
аппаратовъ,  дѣйствующихъ  водянымъ  наромъ  и  въ  настоящее  время 
мы  различаемъ  слѣдующіе  типы: 

А. — Аппараты,  дѣйствующіе  паромъ  100°. 

В. — Аппараты,  дѣйствующіе  паромъ  болѣе  высокой  температуры. 

Эти  послѣдніе  дѣлятся  на: 

1)  Аппараты,  дѣйствующіе  перегрѣтымъ  паромъ. 

2)  Аппараты,  дѣйствующіе  паромъ,  развивающимся  въ  котлѣ 
при  повышенномъ  давленіи. 

Въ  такихъ  аппаратахъ  паръ  можетъ  быть  или  текучимъ  или 
неподвижнымъ  (также  находиться  подъ  давленіемъ).  Въ  виду  того, 
что  мпогіе  отождествляютъ  понятіе  пара  высокой  температуры  во- 
обще съ  понятіемъ  о  перегрѣтомъ  парѣ,  не  лишнее  упомянуть  о 
существующей  между  ними  разницѣ.  Перегрѣтый  паръ  является 
дѣйствительно  паромъ  высокой  температуры,  но  не  наоборотъ;  такъ 
какъ  повышеніе  температуры  пара  (болѣе  100°),  какъ  мы  знаемъ, 
можетъ  быть  достигнуто  и  безъ  перегрѣванія,  въ  томъ  случаѣ,  если 
иаръ  развивается  въ  герметически  замкнутыхъ  пространствахъ.  Пе- 
регрѣтый  паръ  при  прохожденіи  по  накаленнымъ  трубкамъ  теря- 
етъ  свою  насыщенность,  становится,  смотря  по  степени  перегрѣ- 
ванія,  болѣе  сухимъ,  разрѣженнымъ;  между  тѣмъ  какъ  паръ,  раз- 
вивающійся  въ  герметически  замкнутыхъ  пространствахъ,  подъ  дав- 
леніемъ  нѣсколькихъ  атмосферъ,  достигаетъ  высоты  120 — 150°  С. 
и  болѣе,  продолжаетъ  оставаться  паромъ  насыщеннымъ,  плотнымъ. 
Чтобы  судить  о  высотѣ  температуры  пара,  находящагося  подъ 
давленіемъ  нѣсколькихъ  атмосферъ,  я  привожу  таблицу,  заимство- 
ванную у  Рёсіеі 


1,  Атмосфера  100° 

1,  1926   , 

1,  4150  

1,  6703   

1,  7500  

1,  9622   

[2,  

2,50  

з,  гнч 

3,50  

4.  


100° 

4,50  Атмосферы    •  • 

105° 

110° 

5,50  .....  .  4  ?.Щ 

115° 

116,5° 

120° 

120°,64 

127°,83 

133°,91 

139°,29 

144° 

и  т.  д. 

148°,44 
152°,26 
155°,94 
159°,25 
165°,40 
170°,84 
175°,77 
180°,30 
184°,60 
188°,54 


Къ  ЧИСЛУ  самыхъ  старыхъ  дезинфегсціонныхъ  аппаратовъ,  дѣйст- 
')  Рбсіеі— Ггаііё  (Іе  1а  сііаіеиг  Т.  г.  616. 
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вующихъ  сухимъ  жаромъ  относится  аппаратъ  Непгу.  '),  устроен- 
ный въ  Манчестерѣ,  во  время  холерной  энидеміи  въ  1832  году. 
Онъ  состоитъ  изъ  двухъ  входящихъ  одинъ  въ  другой  желѣзныхъ 
цилиндровъ,  длиною  въ  7  футовъ,  при  діаметрѣ  внутренняго  въ 
3  фут.,  а  наружпаго  3,3  ф.  Въ  существующее  между  этими  ци- 
линдрами пространство  и  проводится  водяной  паръ  изъ  ближай- 
шаго  котла,  помощію  паропроводной  трубки.  Наружный  цилиндръ 
сверху  имѣетъ  деревянную  обшивку  съ  войлочной  прокладкой.  Ап- 
парата снабженъ  на  обоихъ  своихъ  лобныхъ  концахъ  герметиче- 
ски закрывающимися  дверями  и  укрѣпляетъ  горизонтально  въ  кир- 
пичную стѣну,  давая  этимъ  возможность  нагружалъ  камеру  въ  од- 
номъ  помѣщеніи,  а  разгружать  ее  послѣ  дезинфекціи  въ  другомъ. 
Въ  одномъ  изъ  концовъ  внутренняго  цилиндра  укрѣплена  метали- 
ческая  трубка,  выходящая  черезъ  наружную  стѣнку  аппарата  для 
отвода  вредныхъ  испареній  изъ  внутренняго  цилиндра;  въ  концѣ 
другой  половины  паружнаго  цилиндра  вдѣланъ  кранъ  для  удале- 
і>ія  воздуха  и  конденсированнаго  пара.  Въ  описанномъ  аппаратѣ, 
температура  достигаетъ  95°  С.  и  наблюдается  термометромъ,  встав- 
леннымъ  въ  крышку. 

Основанной  на  тѣхъ  же  началахъ,  но  развивающей  болѣе  вы- 
сокую температуру  является  дезинфекціонная  камера,  устроенная 
Юг.  Еззе  въ  больницѣ  Спагііё  въ  Берлинѣ  2).  Аппаратъ  также  со- 
стоитъ изъ  двухъ  желѣзныхъ  цилиндровъ,  входящихъ  одинъ  въ 
другой  съ  пространствомъ  между  ними  для  циркуляціи  пара.  На- 
ружный цилиндръ  имѣетъ  1  метръ  діаметра  и  14/2  м.  высоты  (ап- 
парата устанавливается  вертикально).  Внутренній  цилиндръ  90  цент, 
діаметра  и  1,4  м.  высоты,  предназначенъ  для  помѣщенія  вещей, 
чтобы  предохранить  послѣднія  отъ  соприкосновенія  со  стѣнками, 
внутри  имѣется  сплетенная  изъ  прутьевъ  клѣтка.  Крышка  герме- 
тически закрывающая  внутренній  цилиндръ,  поднимается  блокомъ; 
въ  отверстіе  крышки  вставляется  термометръ,  служащій  для  на- 
блюденія  і°  внутри  аппарата.  Верхній  отдѣлъ  наружнаго  цилиндра 
имѣетъ  предохранительный  клапанъ,  а  нижній— трубку  для  от- 
вода конденсированнаго  пара  въ  автоматическій  конденсаціонный 
приборъ.  Температура  внутри  аппарата  достигаетъ  112,5°.  Для 
удобства  развѣшиванія  вещей  весь  аппаратъ  углубляется  на  поло- 
вину своей  высоты  въ  подполье.  Этотъ  аппаратъ  предназначается 
только  для  дезинфекціи  одежды.  Чтобы  дезинфицировать  болѣе  круп- 


')  Антонов  ъ.— Устройство  дезинфекціонныхъ  аппаратовъ. 
2)  Е  5  8  е— Біе  (ІезіпГесііоп  ѵоп  КІеійипвззШскеп  Маігаігеп  и.  (іегі.  ін 
оЯепЬ.  КгапкепЬайвеп-(ѴіегІвЦаЬг8сЬ.  Г.  оіТ.  ОезипіпсіібрП.  1871  г. 


ныя  вещи,  напр.  матрацы  въ  той  же  больницѣ  устроена  другая 
камера,  она  имѣетъ  видъ  4  угольнаго  ящика  изъ  котельнаго  же- 
лѣза,  8  фут.  длины  3,5  ф.  ширины  и  4  ф.  высоты.  Снаружи  ап- 
парата деревянная  обшивка,  внутренняя  стѣнка  камеры  покрыта 
системой  желѣзныхъ  трубокъ,  по  которымъ  циркулируемъ  паръ, 
проводимый  изъ  котла  прачешной  подъ  давленіемъ  2-хъ  атмосферъ. 
Вещи,  развѣшенныя*на  крючкахъ,  защищены  съ  боковъ  деревян- 
ной рѣшеткой. 

При  городскомъ  барачномъ  лазаретѣ  МоаЪіІ — въ  Берлинѣ  устро- 
ены двѣ  камеры  системы  Метке  *).  I.  старая,  устроенная  въ 
1873  году,  имѣетъ  видъ  цилиндра  2  метровъ  высотою,  при  6,28 
куб.  м.  вмѣстимости.  Аппаратъ  углубленъ  въ  подполье  и  окруженъ 
каменного  стѣною,  сверху  герметически  закрывается  желѣзной  крыш- 
кой, поднимающейся  на  блокѣ.  Въ  крышкѣ  находится  отверстіе, 
16  ц.  діаметра,  со  вставленною  въ  него  вытяжною  трубой  для  от- 
вода вредныхъ  испареній,  накопляющихся  въ  аппаратѣ.  Боковыя 
стѣнки  и  дно  камеры  покрыты  спиральными  трубками,  по  кото- 
рымъ пропускается  паръ  подъ  давленіемъ  5  атмосферъ,  пока  і° 
не  достигнетъ  140°.  Вещи,  развѣшиваются  на  деревянныхъ  брусь- 
яхъ,  укрѣпленныхъ  внутри  камеры. — II)  Другая  камера,  устроен- 
ная въ  1879  году,  имѣетъ  видъ  куба  2,24  м.  высоты,  при  6,5 
куб.  м.  вмѣстимости.  Камерное  пространство  ограждено  двойными 
кирпичными  стѣнками,  между  которыми  образуется  промежутокъ 
(7  цент.),  выполненный  древесными  опилками  для  избѣжанія  ох- 
лажденія  аппарата.  Камера  имѣетъ  вытяжную  трубу,  въ  которой 
устроенъ  желѣзный  клапанъ  съ  противовѣсомъ,  закрывающимъ 
трубу  герметически,  устраняя  всякое  сообщеніе  съ  наружнымъ  воз- 
духомъ.  Камера  закрывается  двойною  желѣзною  дверью,  по  сто- 
ронамъ  которой,  на  высотѣ  5  цент,  отъ  пола,  имѣются  отверстія 
5,5  ц.  діаметра  для  вентеляціи  камеры.  По  угламъ  крыши  зданія 
установлены  4  глиняныхъ  трубы;  онѣ  сообщаются  съ  изолирован- 
нымъ  пространствомъ  между  стѣнками  и  препятствуютъ  накопле- 
пію  влаги  въ  опилкахъ.  По  дну  и  съ  боковъ  внутреннихъ  стѣновъ 
камеры  проходить  мѣдная  труба  8  ц.  діаметра,  дѣлая  множество 
оборотовъ,  отстоящихъ  другъ  отъ  друга  и  отъ  стѣнъ  на  12  ц. 
Одинъ  конецъ  трубы  соединяется  съ  паровымъ  котломъ,  а  другой 
съ  конденсаціонными  сосудами.  Нѣсколько  выше  проложенныхъ  по* 
дну  паровыхъ  трубъ  устроена  разборная  настилка  изъ  досокъ  для 
ходьбы  по  ней,  при  развѣшиваніи  вещей.  Предметы  подвергающі- 


')  М  е  г  к  е— ІІеасг  БевіпГесІіопзаррагаІе  ипЬ  БезіпГесІіопзѵегзисЬе  (Ѵі- 
егіеУаЬгзсЬгіі".  {.  вегісЬ.  Мей.  1882. 


еся  дезинфекціи,  развѣшиваются  на  крючкахъ,  которые  двигаются 
по  горизонтально  проложенными  жердямъ.  Температура  внутри  ка- 
меры достигаетъ  125°  С. — Въ  послѣдствіи,  когда  доказано  было 
преимущество  дезинфекціи  водянымъ  паромъ,  Метке  видоизмѣ- 
нилъ  эту  камеру  тѣмъ,  что  по  дну  ея,  рядомъ  съ  замкнутыми  тру- 
бами, служащими  для  цирку ляціи  пара,  была  проложена  отдѣль- 
ная  мѣдная  труба  съ  массою  мелкихъ  отверстій  для  впусканія 
пара  внутрь  самой  камеры. 

Ко  второй  категоріи  аппаратовъ,  дѣйствующихъ  сухимъ  жа- 
ромъ,  относятся  дезенфекціонная  камера  въ  госпиталѣ  8аіпі- 
Ьоиіз  *),  дѣйствующая  газомъ.  Она  устроена  изъ  кирпичей, 
округлой  формы,  2,2  М.  діаметръ  (11  куб.  М.  вмѣстимости).  Вну- 
тренность камеры  железной  рѣшеткой  дѣлится  на  2  отдѣла — верх- 
ній,  служащій  для  помѣщенія  дезинфецируемыхъ  предметовъ,  кото- 
рый развѣшиваются  на  вращающейся  вокругъ  центральной  оси 
вѣшалкѣ;  и  нижній,  имѣющій  четыре  ряда  газовыхъ  горѣлокъ,  съ 
автоматическимъ  регуляторомъ  притока  газа,  системы  оѴА.гзопѵа1,  что 
даетъ  возможность  держать  і°  камеры  на  опредѣленной  высотѣ  120°. 
Загораніе  вещей  въ  этой  камерѣ  случается  очень  часто. 

Камера  Капзот'а  2)  состоитъ  изъ  4  угольнаго  съ  двойными 
стѣнками  ящика,  наружная  стѣнка  деревянная,  внутренняя — же- 
лѣзная,  между  ними  мало  теплопроводная  масса.  Внутри  камеры 
находятся  2  деревянныя  рѣшетки,  назначенныя  для  принятія  ве- 
щей, кромѣ  того  еще  имѣется  вѣшалка  подъ  крышей  аппарата. 
Рядомъ  съ  этимъ  болыпимъ  ящикомъ  (камерой)  находится  другой 
меныпій,  въ  которомъ  воздухъ  нагрѣвается  множествомъ  газовыхъ 
горѣлокъ,  и  продукты  сгоранія  вмѣстѣ  съ  грѣтымъ  воздухомъ  про- 
ходятъ  черезъ  дырчатый  полъ  перваго  ящика,  на  противополож- 
ной стѣнкѣ  котораго  находятся  2  отверстія  для  выхода  воздуха, 
которыя  всегда  должны  быть  открыты,  иначе  предметы  находящееся 
въ  камерѣ  могутъ  загорѣться.  Камера  снабжена  терморегулято- 
ромъ,  1°  развивающаяся  въ  ней  достигаетъ  124°. 

Аппараты  Вт.  ЗсоМ'а  3)  и  печь  Ъеопі  *)  мало  чѣмъ  отличаются 
отъ  только  что  описанной. 

Въ  1871  году,  во  время  оспенной  эпидеміи  въШтетинѣ,  д-ромъ 
.Реігизспку  5)  устроенъ  дезинфекціонный  аппаратъ,  который 

»)  Ѵійаі  І/ёіиѵеа  йезіпГесІіоп  <1е  1'ЬоріЫ  8аіп1>Ьош8.  Кеѵие  й'Нуй- 
1881  г. 

3)  У  а  1 1  і  п  Тгаііе  Дез  йезіпГёсіапз  еі  йе  1а  йебіііГесІіоп. 
3)  н  4)  Тамъ-же. 

6)  Реігизску  ИеЪег  БезіпГесйопв.  РеиІсЬе  МШШаггІісЬе  ОДвсЬлЗ 
1873  г. 


кромѣ  повышенной  температуры,  дѣйствуетъ  также  и  химически— 
парами  карболовой  кислоты.  Аппарата  состоитъ  изъ  двухъ  желѣз- 
ныхъ  дилиндровъ  съ  легко  вращающимися  основаніями  на  гори- 
зонтальныхъ  осяхъ,  укрѣпленныхъ  на  деревянныхъ  подставкахъ. 
Эти  цилиндры  соединены  паропроводной  трубкой  съ  такой  же  ве- 
личины паровымъ  котломъ  съ  топкой.  При  образованіи  пара  въ 
котлѣ,  въ  него  накачивается,  помощію  неболыпаго  насоса,  карбо- 
ловая кислота,  которая  при  1°  100  С.  превращается  въ  паръ  и 
вмѣстѣ  съ  водяными  парами  проводится  трубкой  въ  обадезинфек- 
ціонныя  аппарата,  въ  которыхъ  уложены  вещи,  эти  послѣднія  послѣ 
дезинфекціи  переносятся  въ  особо  устроенную  сушильну. 

Кертингъ  *)  видоизмѣнилъ  аппарата,  устроивъ  внутри  камеры 
калориферъ,  чѣмъ  далъ  возможность  одновременно  высушивать 
вещи  въ  самой  камерѣ.  Въ  этихъ  аппаратахъ  мы  видимъ  начало 
дезинфекціи  вещей  паромъ. 

Къ  числу  самыхъ  раннихъ  по  устройству  паровыхъ  дезинфек- 
ціонныхъ  аппаратовъ  относится  камера,  системы  Римершмидта, 
устроенная  при  Николаевскомъ  военномъ  госпиталѣ  въ  1880  году. 
Аппарата  состоитъ  изъ  желѣзнаго  цилиндра  (въ  госпиталѣ  имѣется 
два  такихъ  аппарата),  длиною  въ  2,9  аршина  и  1,12  арш.  діа- 
метра,  снабженнаго  съ  наружи  деревяннымъ  футляромъ.  Внутри 
этого  цилиндра  находится  другой  изъ  листовой  мѣди  съ  массою 
мелкихъ  отверстій.  Этотъ  послѣдній  вращается  вокругъ  своей  оси 
на  стержнѣ,  укрѣпленномъ  въ  одну  изъ  лобпыхъ  сторонъ  наруж- 
наго  цилиндра,  другая  сторона  представляетъ  собою  дверь,  крѣпко 
запирающуюся   помощію  4-хъ  болтовъ.  Въ  пространствѣ  между 
двумя  цилиндрами  проходитъ  рядъ  спиральныхъ  трубокъ,  по  кото- 
рымъ  циркулируете  паръ,  проводимый  изъ  котла  подъ  давленіемъ 
4  атмосферъ.  Паропроводная  трубка  посылаетъ  отъ  себя  вѣтвь  для 
проведенія  пара  во  внутрь  самой  камеры.  Вода,  накопившаяся  отъ 
конденсаціи  пара,  какъ  въ  самой  камерѣ,  такъ  и  въ  спираляхъ 
отводится  въ  конденсаціонный  сосудъ.    Аппаратъ  установленъ  на 
чугунныхъ  козлахъ,  заключенъ  въ  особую  четырехгранную  коробку 
изъ  гофрированпаго  желѣза,  въ  переднюю  стѣнку  которой  и  вы- 
ведены концы  цилиндровъ  съ  вращающимися  рукоятками.  Дезин- 
фекція  въ  аппаратѣ  производится  слѣдующимъ  образомъ:  нагру- 
зивъ  внутренній  цилиндръ  вещами,  проводятъ  паръ  черезъ  спи- 
раль и  когда  1°  камеры  достигнетъ  50°  С,  впускаютъ  паръ  во  внутрь 
аппарата  и  доводятъ  1°  до  90°  С;  послѣ  чего  начинаютъ  медленно 
вращать  внутренній  цилиндръ  помощію  рукоятки  въ  теченіи  15 


')  Антонов ъ.  Устройство  дезинфекціонныхъ  аппаратовъ. 
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минуть,  повторяя  подобный  маневръ  каждые  */«  часа  внродолже- 
ніи  всего  періода  дезинфекціи  4 — 6  часовъ.  Въ  настоящее  время 
камера  передѣлывается;  главныя  измѣпенія  будутъ  заключаться  въ 
томъ,  что  аппаратъ,  установленный  внутри  каменной  стѣны,  будетъ 
имѣть  2  двери,  выходящія  въ  два  совершенно  не  сообщающаяся 
помѣщенія.  Впутренній  цилиндръ,  назначенный  для  пріема  вещей, 
установленный  на  полозьяхъ,  легко  можетъ  выдвигаться  въ  ту  и 
другую  сторону. 

Дезинфекціонные  аппараты  Военно-клиническаго  гос- 
питаля и  Александровской  барачной  больницы  *)  имѣютъ  оди- 
наковое устройство.  Здѣсь  устроены  двѣ  камеры:  одна  для  дезин- 
фекціи  текучимъ  паромъ,  проводимы  мъ  изъ  котла  подъ  давленіемъ 
6 — 7  атмосферъ,  а  другая  для  окуриванія  хлоромъ  (мѣховыхъ 
вещей).  Паровая  дезинфекціонная  камера  имѣетъ  видъ  открытой 
съ  двухъ  концевъ  трубы,  прямоугольнаго  сѣченія,  длиною  5  арш. 
2  арш.  ширины  и  21І2  арш.  высоты.  Желѣзныя  стѣны  камеры 
покрыты  снаружи  двумя  рядами  досокъ  съ  войлочной  прокладкой 
между  ними.  Обѣ  открытыя  стороны  камеры  закрываются  двумя 
двойными  желѣзными  дверями,  обшитыми  также  воилокомъ  и  до- 
сками. Двери  на  роликахъ  подвѣшены  къ  рельсамъ  и  для  откры- 
ванія  отодвигаются  въ  сторону,  посрединѣ  ихъ  находится  розетко- 
образный  клапанъ  для  вентеляціи  камеры.  Въ  верхней  части  боко- 
выхъ  стѣнъ  камеры  (внутри)  укрѣплены  рельсы,  по  которымъ  вка- 
тывается телѣжка  съ  развѣшенными  для  дезинфекціи  вещами:  про- 
долженіе  этихъ  рельсовъ  съ  разрывомъ,  необходимымъ  для  свобод- 
наго  движенія  дверей,  имѣется  внѣ  камеры  по  обѣ  ея  стороны.  Въ 
потолкѣ  устроена  вытяжная  труба,  10  дюймовъ  діаметра,  съ  подъ- 
емнымъ  клапаномъ.  Полъ  и  боковыя  стѣнки  покрыты  цѣлымъ  ря- 
домъ  трубъ,  по  которымъ  циркулируетъ  паръ;  пижні  е  концы  трубъ 
выведены  въ  отдѣльныя  конденсанціонные  горшки  (системы  Кре- 
ля),  изъ  которыхъ  накопившаяся  вода  отводится  въ  котелъ.  Впускъ 
въ  камеру  текучаго  пара  производится  проложенною  также  около 
пола  трубою  въ  3/4  дюйма,  снабженною  мелкими  отверстіями  для 
равномѣрнаго  распредѣленія  пара.  Черезъ  боковую  стѣнку  во  внутрь 
камеры  пропущенъ  угловой  термометръ,  показывающій  температуру 
внутри  аппарата  (і°  до  120°).  Двери  камеры  находятся  въ  двухъ 
несообщающихся  помѣщеніяхъ. 

Аппаратъ,  системы  ЗспітшеГя,  установленный  въ  публич- 
номъ  дезинфекціонпомъ  заведеніи  въ  Берлипѣ 2)  по  своему  устройству 

')  СмоленскШ— Александровскал  барачная  больница  въ  СПБ. 
')  Н.  М  е  г  к  е.  Біе  егзіе  оіТепГ.  Безіпіесііопз  АпзЫі.  іп  зЫІ  Вегііп. 
( ѴіегіеіаЬгзсЬгі.  і.  §егісЬ.  Мей.  1886. 
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совершенно  сходенъ  съ  выше  онисаннымъ  и  отличается  лишь  тѣмъ, 
что  паръ  внутри  его  находится  подъ  неболыпимъ  повышеннымъ 
давленіемъ  (до^-  атмосферы),  что  показывается  манометромъ,  нахо- 
дящимся на  крышѣ  аппарата. 

Теперь  перейдемъ  къ  описанію  дезинфѳкціонныхъ  аппаратовъ, 
внутри  которыхъ  паръ  находится  въ  неподвижномъ  состояніи,  при 
болѣе  высокомъ  давлепіи. 

Къ  этой  категоріи  относится  1)  аппаратъ  системы  бепез^е  & 
Негзспег,  для  изученія  пригодности  котораго,  по  предложенію 
многоуважаемаго  профессора  А.  П.  Доброславина,  япроизвелъ  рядъ 
опытовъ  въ  параллель  съ  камерой  военно-клиническаго  госпиталя. 
Дезинфекціонный  аппаратъ  системы  Сгепезіе  &  Негвспег  со- 
стоитъ  изъ  трехъ  частей  (См.  Рис.). 

1 —  Пароваго  котла  съ  топкой. 

2 —  Бака  для  воды  съ  опущеннымъ  въ  него  самодѣйствующимъ 
насосомъ  для  пополненія  воды  въ  котлѣ  во  время  топки. 

3 —  самой  дезинфекціонной  камеры. 

Печь  имѣетъ  видъ  вертикально  поставленнаго  цилиндра  1,75  м. 
высоты,  нижняя  половина  котораго  занята  топкой,  а  верхняя  кот- 
ломъ,  состоящимъ  изъ  ряда  поставленныхъ  вертикально  вокругъ 
дымоваго  хода  цилиндровъ  (для  увеличенія  поверхности  нагрѣва- 
нія).  На  крышѣ  котла  имѣются:  предохранительный  клапанъ,  дымо- 
вая труба  и  два  крана  а  и  о,  сообщающееся  съ  трубками:  1)  про- 
водящею въ  камеру  паръ  (а'),  2)  соединяющеюся  съ  насосомъ  (в'); 
внизу  котла  устроены  краны  (и,  у)  для  наполненія  котла  водою. 
Котелъ  снабженъ  манометромъ  Бурдона,  давленіе  внутри  котла 
послѣ  часовой  топки  можетъ  быть  доведено  до  6  атмосферъ. 

Бакъ  для  воды  нредставляетъ  собою  цинковый  ящикъ,  вмѣсти- 
мостью  около  10  ведръ,  къ  нему  придѣланъ  инжекторъ  К. 

Камера  имѣетъ  видъ  лежачаго  цилиндра,  2,3  М.  длиною  и  1,3  М. 
діаметра,  сдѣлана.,изъ  котельнаго  желѣза  (6  тт.)  и  на  обѣихъ  сто- 
ронахъ  снабжена  герметически  закрывающимися  чугунными  две- 
рями. Дверь  запирается  10  болтами,  внизу  имѣетъ  колесо,  двигаю- 
щееся при  открываніи  по  рельсѣ  дугообразной  формы.  Наружная 
поверхность  камеры,  исключая  дверей,  имѣетъ  деревянную  обшивку. 
Аппаратъ  устанавливается  такъ,  что  стѣна  8  дѣлитъ  помѣщеніе  на 
двѣ  несообщающіяся  между  собою  комнаты.  Трубка  проводящая 
въ  камеру  паръ  (а')  дѣлится  на  своемъ  пути  на  двѣ  части — одна 
съ  краномъ  (р)  сообщается  съ  внутренностію  самой  камеры,  а 
вторая  съ  краномъ  (ц) — съ  батареями,  проложенными  по  внутренней 
стѣнкѣ  аппарата.  Обѣ  трубки  снабжены  предохранительными  кла- 
папами  и  2  манометрами  (г,  I),  одинъ  показываетъ  давлѳніе  пара  въ 
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самой  камерѣ  (до  7  Нес<ю§гаш),  другой  внутри  батареи  (5  КИо^гт.). 
Батареи,  предназначенный  для  разогрѣванія  ст-ѣнокъ  камеры,  со- 
стоять изъ  ряда  чугунныхъ  трубъ  (по  11)  проложенныхъ  сверху 
и  снизу  по  внутренней  поверхности  камеры;  по  этимъ  трубкамъ 
циркулируетъ  паръ  подъ  давленіемъ  (до  5  атмосфер.).  Кранъ  п 
предназначается  для  выпусканія  воздуха  и  пара  изъ  самой  камеры, 
I) — для  сообщенія  камеры  съ  наружнымъ  воздухомъ,  і  и  сі — для 
выпусканія  конденсированпаго  пара.  Внутри  камеры  на  рельсахъ 
двигается  желѣзный  станокъ  съ  тремя  рядами  деревянныхъ  пере- 
кладинъ  для  развѣшиванія  дезинфицируемыхъ  предметовъ.  Про- 
долженіе  этихъ  рельсовъ  имѣется  и  внѣ  камеры,  такъчто  станокъ 
легко  можетъ  быть  выдвинутъ  наружу. 

Что  касается  приведенія  въ  дѣйствіе  аппарата,  то  послѣ  того, 
какъ  вода  въ  котлѣ  при  закрытомъ  кранѣ  (а)  будетъ  доведена  до 
желаемаго  давленія  (не  превышающаго  6  атмосферъ),  открываютъ 
краны  а  и  ^  и  нропускаютъ  паръ  въ  батареи,  причемъ  одновре- 
менно открываютъ  кранъ  й,  чтобы  удѣлить  находящейся  внутри 
батареи  воздухъ,  послѣ  выхода  котораго  д,  запираютъ  и  давленіе 
внутри  батарей  быстро  доводится  до  2 — 3  Кііо.  Разогрѣвъ  такимъ 
образомъ  наружную  стѣнку  аппарата,  укладываютъ  въ  него  вещи 
и  запираютъ  двери.  Затѣмъ  открываютъ  кранъ  (р)  и  проводить 
паръ  во  внутренность  самой  камеры,  открывая  одновременно  п  для 
выхода  воздуха.  Паропроводная  трубка  внутри  камеры  занимаетъ 
собою  длину  всей  боковой  стѣнки  аппарата  и  прикрыта  сверху 
цинковымъ  щиткомъ;  послѣ  этого  періодически  открываютъ  краны 
/■  и  д,  для  отвода  конденсированнаго  пара.  Давленіе  внутри  камеры 
держится  на  0,7  Кіі.;  начало  дезинфекціи  по  инструкціи  считается 
съ  момента,  когда  давленіе  достигнетъ  своей  предѣльной  точки, 
въ  моихъ  опытахъ  оно  разсчитывается  съ  момента  впусканія  въ 
камеру  пара.  Послѣ  окончанія  дезинфекціи  закрываютъ  кранъ  р., 
открываютъ  п,  сообщая  камеру  съ  наружнымъ  воздухомъ;  давленіе 
внутри  быстро  падаетъ  до  0.  Пріотворяютъ  немного  дверь,  остав- 
ляя вещь  внутри  камеры  еще  на  20  минутъ  для  сушки,  циркуля- 
ція  пара  по  батареямъ  продолжается. 

2.  Аппаратъ  ЬеЫапс  г)  отличается  отъ  предъидущаго  лишь 
тѣмъ,  что  имѣетъ  двери  только  съ  одной  стороны,  и  давленіе  па- 
ра внутри  самой  камеры  можетъ  быть  доведено  до  4 — 6  атмосферъ. 

3.  Аппаратъ,  устроенный  по  проэкту  Мартинсона,  Санъ- 
Галли  для  дѣтской  больницы  Принца  Ольденбургскаго,  имѣетъ  видъ 
цилиндра  съ  двойными  стѣнками,  5  м.  длиною  и  нѣсколько  боль- 
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ше  1  м.  въ  діаметрѣ;  на  обоихъ  лобныхъ  коецахъ  имѣются  двери, 
прочно  запирающіяся.  Въ  верхней  части  аппарата  помѣщены  ма- 
нометръ,  термометръ  и  паропроводнал  труба  съ  кранами,  причемъ 
одинъ  кранъ  назначенъ  для  пропускапія  пара  между  стѣнками 
аппарата,  а  второй  во  внутрь  самой  камеры;  паропроводная  труб- 
ка внутри  камеры  съ  рядомъ  мелкихъ  отверстій,  расположена  ду- 
гообразно около  одной  изъ  дверей.  Камера  имѣетъ  вытяжную  тру- 
бу съ  клапаномъ,  закрывающимъ  его  герметически;  конденсанціон- 
ная  вода  отводится  въ  сосуды,  а  оттуда  въ  трубы,  отводящія  воду 
отъ  зданія.  Аппаратъ  снаружи  имѣетъ  деревянную  обшивку.  Дав- 
леніе  внутри  его  доводится  до  2  атмосферъ.  Подобный  же  аппа- 
ратъ установленъ  при  Георгіевской  общинѣ  сестеръ  Милосердія. 

Съ  цѣлію  имѣть  несложный  по  устройству,  но  удовлетворяю- 
щій  вполнѣ  современнымъ  требованіямъ  науки  переносный  дезин- 
фекціонный  аппаратъ  А.  П.  Доброславинымъ  было  предложено  устрой- 
ство солеводной  печи  *).  Аппаратъ  состоитъ  изъ  диухъ  вло- 
женныхъ  одинъ  въ  другой  мѣдныхъ  цилиндровъ,  между  стѣнками 
которыхъ  наливается  черезъ  воронку  съ  краномъ,  уставленную  на 
крышкѣ  аппарата,  соляной  растворъ  (поваренная  соль  или  какая 
другая,  имѣющая  точку  кипѣнія  выше  100°).  Образующійся  при 
кипѣніи  паръ  проводится  по  трубкѣ,  идущей  черезъ  кипящій  со- 
ляной растворъ  во  внутренность  камеры.  Камера  крѣпко  запирается 
двухстворчатою  дверью  со  вставленнымъ  внутрь  камеры  термомет- 
ромъ.  Температура  внутри  аппарата,  при  насыщенномъ  растворѣ 
Касі,  достигаетъ  106 — 107°.  Камера  устанавливается  на  очагѣ. 
Къ  числу  модификаций  этого  аппарата  относятся:  1)  Аппаратъ  Д-ра 
Штрома  2),  который  отличается  отъ  предъидущаго  лишь  тѣмъ,  что 
вмѣсто  солянаго  раствора  наливается  простая  вода,  но  зато  паръ 
прежде  чѣмъ  поступить  во  внутрь  камеры,  перегрѣвается  проходя 
по  трубкамъ,  проложеннымъ  въ  дымоводахъ  очага.  Температура  въ 
аппаратѣ  достигаетъ  до  116°— 125°.  2)  Д-ръ  Эмме  3)  пользуясь 
идею  А.  П.  Доброславина  поставилъ  своею  задачей  удешевить 
приборъ,  насколько  это  возможно.  Первоначально  устроенная  имъ 
камера  состоитъ  изъ  деревяннаго  ящика  безъ  дна,  опрокинутаго 
на  желѣзную  сковороду,  на  которую  наливается  растворъ  хлори- 
стаго  кальція  опредѣленной  крѣпости,  сообразно  съ  температурой, 
которую  желаютъ  достигнуть,  имѣя  въ  виду  1°  кипѣнія  насыщеп- 
наго  раствора  хлористаго  кальція=179°.  Стѣны  камеры  снаружи 

')  Доброславинъ— Обеззаражпваніе  солеводной  печью.  „Врачъ1- 
1888  г. 

')  Ш  т  р  о  м  ъ— О  дезинфевдіи  пѳрегрѣтымъ  паромъ— Днсс.  1888. 
8)  Э м м е— Обеззараншвающія  камеры  „Врачъ0  1885. 
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обшиты  толстымъ  картономъ,  поверхъ  котораго  вновь  деревянная 
обшивка,  внутренняя  поверхность  камеры  покрыта  жестью.  Каме- 
ра снабжена  плотно  закрывающейся  деревянной  дверью,  покрытой 
снаружи  картономъ,  а  внутри  жестью.  На  потолкѣ  камеры  имѣются 
2  отверстія,  одно  для  термометра,  другое  для  выхода  пара;  внут- 
ри— на  высотѣ  35  цент,  устроена  рѣшетка,  на  которую  укладывают- 
ся вещи. "Температура  внутри  аппарата  колеблется  108° — 120°. 
Дальнѣйшее  усовершенствованіе  этой  камеры  состоитъ  въ  томъ, 
что  она  представляетъ  собою  жестяной  ящикъ,  обитый  снаружи 
деревомъ  съ  картонной  прокладкой  и  вмѣсто  хлорокальціева  рас- 
твора камеры  нагрѣвается  перегрѣтымъ  водянымъ  паромъ,  полу- 
чаемаго  изъ  рядомъ  установленнаго  пароваго  котла  (въ  видѣ  змѣе- 
вика,  проложеннаго  въ  очагѣ  точки).  Температура  внутри  камеры 
достигаетъ  130е. 

Для  дезинфекціи  текучимъ  паромъ  100°,  въ  недавнее  время 
фирмою  НеппеЪег^'з  устроенъ  рядъ  аппаратовъ  различныхъ  ве- 
личинъ.  Аппаратъ,  описанный  Эсмархомъ  *)  состоитъ  изъ  двухъ 
желѣзныхъ  цилиндровъ:  верхняго — служащаго  камерой  для  при- 
нятия дезинфецируемыхъ  предметовъ  и  нижняго  представляюща- 
го  собою  паровой  котелъ.  Верхній  цилиндръ,  94  цент,  высоты  и 
42,  5  ц.  діаметра,  имѣетъ  двойныя  стѣнки,  пространство  между 
которыми  выполнено  нетеплопроводной  массой;  крышка,  тѣсно  сое- 
диненная съ  аппаратомъ,  состоитъ  изъ  того  же  матеріала.  Нижній 
конецъ  цилиндра  открыть  и  покоится  въ  желобкѣ,  который  состав- 
ляетъ  верхній  край  котла,  кругомъ  и  нѣсколько  выше  послѣдняго 
устроена  реберчатая  поверхность.  Сверху  котелъ  покрыть  дырчатой 
пластинкой.  Въ  крышкѣ  аппарата  находятся  два  отверстія:  одно 
для  термометра,  а  другое  для  выхода  пара.  НеппеЪег^скій  дезинфек- 
торъ,  присланный  недавно  въ  Николаевссій  военный  госпиталь,  съ  ко- 
торымъ  мнѣ  удалось  ознакомиться,  благодаря  любезности  Д-ра  Н.  А. 
Вильчковскаго,  нѣсколько  иного  устройства.  Аппаратъ  приспособ - 
ленъ  такъ  что  можетъ  дѣйствовать  по  желанію  и  текучимъ  паромъ 
100°  и  перегрѣтымъ  110° — 115°.  Это  достигается  тѣмъ,  что  вокругъ 
реберчатой  пластинки  устроенъ  дымоводъ  съ  клапаномъ,  открывая 
или  закрывая  который  можно  пропускать  продукты  сгоранія  по 
дымоводу  и  нагрѣвать  тѣмъ  реберчатую  пластинку,  или  же  отво- 
дить ихъ  прямо  въ  трубу.  Самая  камера,  помѣщающаяся  надъ 
котломъ,  четыреугольной  формы,  внизу  имѣетъ  два  ^отверстія  съ 
клапанами  для  вентеляціи;  котелъ  съ  отверстіемъ  посрединѣ  крыш- 
ки для  выхода  пара  прикрыть  сверху  куполообразной  мѣдной  пла- 


')  ЕзтагсЬ.  НеппеЬег^'зсЬе  БезтГ§с1ог.  2еіЬзсЬгіГ  і'  Нув  1887  г. 
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стинкой  для  отраженія  струи  пара  въ  реберчатую  боковую  поверх- 
ность, соприкасаясь  съ  которою  паръ  вступаетъ  въ  камеру  перег- 
рѣтымъ,  имѣя  і°  ПО0— 115°. 

Покончивъ  съ  описаніемъ  системъ  дезинфекціопныхъ  аппаратовъ, 
мы  перейдемъ  къ  обзору  работъ  по  вопросу  о  дезинфекціи  вещей 
высокой  температурой. 

А.  \Ѵ е гпі с  1і  *),  изучая  дѣйствіе  сухаго  жара  на  заразныя  ве- 
щества, бралъ  кусочки  предварительно  стерелизованнаго  при  150° 
полотна,  ваты,  шерстяныхъ  нитокъ,  вымачивалъ  ихъ  въ  гнило- 
стныхъ  мясныхъ  и  фекальныхъ  жидкостяхъ  и  медленно  высуши- 
валъ.  Прививая  такія  кусочки  въ  питательную  среду,  во  всѣхъ 
случаяхъ  получалось  быстрое  ея  помутнѣніе.  Вь  тѣхъ  же  случаяхъ, 
когда  прививочный  матеріалъ  быдъ  подвергнуть  дѣйствію  жара 
140 — 150°  С.  въ  продолженіи  1  минуты,  помутнѣніе  наступало  на 
2 — 3  день.  Дѣйствіе  1°  ПО — 118°,  въ  продолженіи  10 — 60  минуть, 
вліяло  не  на  всѣ  кусочки  обеззараживающимъ  образомъ,  изъ  16 
опытовъ  въ  6  наступило  помутнѣніе  питательной  среды  черезъ 
24  часа,  а  при  5  минутномъ  дѣйствіи  жара  125 — 150°  С.  наблю- 
далось совершенное  уничтоженіе  микробовъ. 

Ѵаіііп  2)  производилъ  опыты  съ  дезинфекціонной  камерой 
(сіе  1а  Маіегаііё),  нагрѣваемой  газомъ.  Онъ  прежде  всего  отмѣчаетъ 
неодинаковую  высоту  нагрѣванію  камеры  днемъ,  и  вечеромъ;  ве- 
черомъ  1°  падаетъ  на  12 — 18°,  благодаря  большему  потреблений 
газа.  Главная  цѣль  его  изслѣдованій  было — изучить  быстроту  про- 
никанія  сухаго  жара  внутрь  дезинфецируемыхъ  предметовъ.  Под- 
вергая дезинфекціи  матрацы,  пухъ,  перья,  шерстяныя  одѣяла  въ 
продолженіи  отъ  3  до  5  часовъ,  онъ  никогда  не  находилъ  і°  внут- 
ри вещей  выше  56 — 64°  С,  при  окружающей  ихъ  і°  118— 120°  С, 
въ  случаѣ  же,  если  вещи  были  нѣсколько  влажны,  температура 
внутри  ихъ  не  превышала  38°  С.  Наружные  слои  вещей  всегда  пред- 
ставлялись опаленными.  Наблюденія  измѣненій  въ  цвѣтѣ  вещей, 
подвергнутыхъ  дѣйствію  сухаго  жара,  заставили  произвести  болѣе 
точныя  изслѣдованія  въ  этомъ  направленіи. 

Кап8от  3)  на  основаніи  произведенныхъ  имъ  опытовъ,  гово- 
рить: бѣлая  шерсть,  бумага,  полотно  и  шелкъ  могутъ  быть  под- 
вергнуты въ  продолженіи  3  часовъ  ѣ°  121°  С,  безъ  замѣтнаго  измѣ- 
ненія.  Дѣйствіе  той  же  температуры  въ  продолженіи  7—8  часовъ 


')  \ѴегпісЬ— 2игйезіпі'есІ,іопКгаЙс1ег  ігоскпеп  Нііге.  СепігаІЫаІ;.  <і. 
Мес.  "ѴѴіззепсЪай.  1879  г.  стр.  227.  . 

5)  V  а  1 1  і  п— Ехрегіепсез  зиг  Іез  бѣиѵе  а  йезтіесііоп,  Кеѵис  сі  Ыуз  1Ь»4 
25. 

і)  Цитировано  у  V  а  1 1  і  и— Тгаііё  сіез  йёзіиГесІаШз  еЬ  йе  1а  йёзіпГескіоп 
стр.  ^28- 


нѣсколько  измѣняли  цвѣтъ  тканей,  безъ  нарушенія  ихъ  прочности. 
Оставляя  шерсть  въ  продолженіи  3  часовъ  при  і°  146°  Капвош 
наблюдалъ  рѣзкое  измѣненіе  цвѣта:  бѣлая  шерсть  становилась 
совершенно  бурою,  но  прочность  тканей  и  въ  этомъ  случаѣ  не 
измѣнилась  и  лишь  5  часовое  дѣйствіе  1°  146°  вліяло  на  ихъ 
прочность. 

Спаишопі  х)  производилъ  подобные  же  опыты  и  пришелъ  къ 
противоположнымъ  результатамъ — шерстяныя  ткани  измѣняютъ  свой 
цвѣтъ  послѣ  6  часовъ  пребыванія  при  1°  100°  въ  сухомъ  воздухѣ 
и  послѣ  2  часовъ  при  1°  105°  выше  этихъ  границъ  порча  ростетъ, 
смотря  по  продолжительности  пребыванія  и  высотѣ  поднятія  тем- 
пературы. Бумажныя  ткани  выдерживаютъ  1°  100°  въ  продолженіи 
6  часовъ,  а  I;0  105° — 4  часовъ  безъ  всякаго  вреда. 

Чтобы  разобраться  въ  этихъ  разнорѣчивыхъ  результатахъ  V  а  1- 
Ііп  2)  произвелъ  новую  серію  опытовъ.  Онъ  подвергалъ  бѣлую 
фланель  дѣйствію  температуры  110°  С.  въ  продолженіи  2  часовъ 
и  замѣчалъ  измѣненіе  ея  цвѣта;  начиная  отъ  115°,  особннно  при 
120°,  въ  тотъ  же  періодъ  времени  наблюдалось  рѣзкое  измѣненіе 
цвѣта  (желтый  цвѣтъ). 

Бумажныя  ткани  при  і°  115°  не  измѣняли  цвѣта,  это  было  за  - 
мѣтно  лишь  при  дѣйствіи  1°  125°  С.  Для  изученія  вліянія  сухаго 
жара  на  прочность  тканей,  онъ  бралъ  одинаковой  величины  ку- 
сочки шерстяной  матеріи  и  изслѣдовалъ  ихъ  динамометромъ  до  и 
послѣ  дѣйствія  на  нихъ  сухаго  жара.  Результата  его  изслѣдованій 
слѣдующій: 

Ткани,  неподвергнутыя  дѣйствію  жара  разрывались  при  усиліи 
26—26,5  Кі1о§гт. 

Ткани  подвергнутая  дѣйствію  жара: 

110°  въ  продолженіи  4  часовъ  разрывались  при  26  5  Елі 

]20°  ■  »  4      -  .  ,    26      „  ' 

Ш1  ■  "  2      '»  »  ■    26  „ 

150°  »  »  »  я  я  25—24,5 

Такимъ  образомъ  лишь  при  і°  150°  начинается  замѣтное  умень- 
шеніе  прочности  тканей. 

Случаи  частаго  воспламененія  (вещей  въ  атмосферѣ  грѣтаго 
воздуха  (благодаря  забытымъ  въ  карманахъ  спичкамъ),  наблюдае- 
мые^, камерѣ  Обуховской  больницы,  заставили  Д-ра  Германа3) 

')  Ш, 

*)  V  а  1 1  і  п.  Тгаііб  йез  БезіпГесІдопв. 

3)  Негггаапп-Веіігад  гиг  БезЫесііопзігаве.  84.  РеІегзЬ.  Мей  \Ѵос- 
ЬепзсЬгА  1881  г.  стр.  435.  00 
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привести  рядъ  опытовъ  надъ  сравнительнимъ  дѣйствіемъ  сухаго 
жара  и  водлныхъ  паровъ  на  сукно,  холстъ,  шерсть  кожу  и  др. 
предмета.  Германъ  пришелъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

При  дѣйствіи  сухаго  жара  полотно  и  бумажныя  ткани  мало 
мѣнялись  (слабо  желтаго),  сукно  и  шерсть  теряли  свой  глянцъ 
и  эластичность,  водосъ  становился  ломкимъ,  мѣхъ  и  кожа  порти- 
лись. Спички,  завернутый  въ  тряпки  и  подвергнутыя  дѣйствію  су- 
хаго жара,  загорались  даже  при  і°  40—50°  С,  чего  никогда  не  за- 
мѣчалось  при  дѣйствіи  водянаго  пара,  если  въ  послѣднемъ  случаѣ 
зажигательная  масса  и  обугливалась,  но  никогда  не  происходило 
загоранія  самыхъ  тряпокъ.  При  дѣйствіи  того  же  водянаго  пара 
100°  полотно  не  показывало  никакой  перемѣны  ни  по  внѣшиему 
вида,  ни  въ  прочности,  тоже  самое  шерсть  и  волосъ,— даже  при 
і°  140°  С  эти  предметы  не  портились,  и  лишь  при  175°  темпера- 
турѣ  шерсть  начинала  бурѣть  въ  тѣхъ  мѣстахъ,  которая  соприка- 
сались со  стѣнками  аппарата.  Кожа  при  100°  температурѣ  водя- 
наго пара  дѣлалась  жесткою,  съеживалась  на  половину,  тоже  самое 
наблюдалось  и  съ  мѣхомъ. 

8  а  т  Ь  и  с  *),  изучая  условія  теплопроводимости  тканей  въ  су- 
хомъ  воздухѣ  и  въ  атмосферѣ  водяныхъ  паровъ,  въ  своихъ  опы- 
тахъ  надъ  шерстью,  упакованною  въ  стеклянные  шары,  въ  центрѣ 
которыхъ  помѣщались  максимальные  термометры,  нагаелъ,  что  въ 
сухомъ  воздухѣ  для  поднятія  Ь°  внутри  шерсти  съ  18°  С  до  93°  С 
потребовалось  8  часовъ  3  минуты,  а  въ  атмосферѣ  водяныхъ  па- 
ровъ та  же  температура  получилась  черезъ  32  минуты.  Такимъ  обра- 
зомъ  для  полученія  і°  93°  С  въ  сухомъ  воздухѣ  потребовался  пе- 
ріодъ  времени  почти  въ  16  разъ  больше,  чѣмъ  для  полученія  той- 
же  температуры  при  парѣ. 

Опытами  К осп' а  и"\Ѵо1ііпіі§еГя2)  было  окончательно  по- 
колеблено значеніе  сухого  жара,  какъ  лучшаго  дезинфецирующаго 
средства.  Результаты  полученные  авторами  слѣдующіе: 

1.  Бактеріи,  безъ  споръ,  при  пребываніи  въ  грѣтомъ  воздухѣ 
не  переносятъ  температуры  100°  С.  въ  продолженіи  Г*/а  часовъ. 

2.  Споры  плѣсневыхъ  грибковъ  требуютъ  для  своего  уничтоже- 
нія  1Ѵ2  часоваго  пребыванія  при  і°  110° — 115°  С. 

3.  Споры  бациллъ  уничтожаются  только  послѣ  3  часоваго  пре- 
быванія  при  Ь°  140°. 


()  8атЬис  — Ьа  гібзіпГесііоп  раг  1а  ѵареиг  Кеѵие  й'Нуё-  1885  г. 
стр.  889. 

3)  К.  о  с  1і  и  \Ѵ  о  Ш  Ь  1і  8  е  1—  Цпіегзисііиидеп  иеЬег  йіе  Бе$іпі'.  гаіі  Ьеіз, 
ЬиП.  (ШШіеіІ.  аиз  й.  Каізеѵ  аезипйЬеіЬзат.  1881  г.  Т.  I  стр.  301. 
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4.  Сухой  жаръ  такъ  медленно  проникаетъ  внутрь  дезипфеци- 
руемыхъ  объектовъ,  что  4-хъ  часоваго  пребыванія  при  і,°  НО0  не- 
большая свертка,  внутри  котораго  находилась  разводка  Місгосос- 
сиз  ргосіі^іоз,  было  недостаточно  для  уничтоженія  этого  сравни- 
тельно мало  стойкаго  микроба. 

5.  Между  тѣмъ  такое  продолжительное  пребываніе  (3—4  часа) 
при  1°  140°  дѣйствуетъ  разрушительно  на  ткани. 

Одновременно  съ  этимъ  опыты  Косп'а,  совмѣстно  съ  Стайку  и 
1л  о  е  Ш  е'г  ')  выяснили  значеніе  водянаго  пара,  какъ  лучшаго  дезин- 
фецирующаго  средства.  Было  доказано,  что  10  минутнаго  дѣйствія 
пара  въ  95°  С.  было  достаточно,  чтобы  убить  споры  сибирской 
язвы  во  всѣхъ  случаяхъ;  садовая  земля,  если  и  не  была  стерели- 
зована  при  этихъ  условіяхъ,  то  для  нея  было  достаточно  дѣйствія 
пара  105°  въ  продолженіи  не  болѣе  10  минутъ.  Кромѣ  того  водя- 
ной паръ  значительно  скорѣе,  чѣмъ  сухой  жаръ,  проникаетъ  въ 
толщу  дезинфецируемыхъ  предметовъ,  что  ясно  изъ  двухъ  сравни- 
тельныхъ  опытовъ:  свертокъ  туго  скатанной  фланели,  въ  центрѣ 
котораго  былъ  положенъ  максимальный  термометръ  и  споры  В. 
Апііігасіз,  подвергнуть  дѣйствію  пара  въ  продолженіи  1*/2  часовъ, 
при  вынутіи  свертка  оказалось,  что  температура  внутри  его  дос- 
тигла 117°,  споры  В.  Апіпгасіз  были  убиты.  Тотъ-же  самый  свер- 
токъ, съ  термометромъ  и  споромъ  В.  Аиіп.  въ  центрѣ  былъ  под- 
вергнуть въ  продолженіи  4-хъ  часовъ  дѣйствію  сухаго  жара  1 40 — 
150°  С;  температура  внутри  свертка  достигла  только  83°  С.  и 
споры  не  были  убиты. 

Н.  Метке  2)  произвелъ  рядъ  опытовъ  съ  дезинфекціонными 
камерами  МоаЪИ'ского  госпиталя  въ  Берлинѣ.  Предѣльная  темпе- 
ратура въ  новой  камерѣ  колебалась  между  108 — 138°  и  для  на- 
грѣванія  камеры  до  такой  высотѣ  і°  требовалось  отъ  15  до  40  ми- 
нутъ. (Въ  старой  камерѣ  высшая!0  101 — 103°).  Температура  внут- 
ри дезинфецируемыхъ  вещей  (большею  частію  употреблялись  шер- 
стяныя  одѣяла)  никогда  не  превышала  100°— 103,5°.  Такимъобра- 
зоыъ  разница  между  температурой  внутри  камеры  и  въ  центрѣ ве- 
щей достигала  24—35°  и  никогда  не  наблюдалось,  чтобы  темпе- 
ратура среди  вещей  достигла  высоты  окружающей  1°,  хотя  про- 
должительность оиытовъ  было  2  часа  и  болѣе.  Въопытахъ  съ  эти- 
ми камерами  Мегке  главнымъ  образомъ  обращалъ  впиманіе  на  ко- 
лебанія  температуры  внутри  дезинфецируемыхъ  предметовъ,  при 

')  К  о  с  Ь,  С  а  Г  Г  к  у  л  ЬоеШе  г— ѴегзисЬе  иеЪег  а.  Ѵег\ѵеіЧЬЬагкеіІ 
Ьеік.  ХѴаэзепІатріе  яи.  БезіпГесі.  (МіЙІіеіІ.  (1.  Каізег.  Сгезипсі). 

')  Н.  Мегке— ОеЬег  Безійіесиопз  аррагаі  ипсі  сІезіпГ  есііопзѵегзииі. 
(ѴіегіеІіаЬгзсІігіП.  Г.  еегісІШ  Мегііс.  1882  стр.  85). 
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различныхъ  условіяхъ  нагрузки  камеры  и  продолжительности  опы- 
товъ.  И  лишь  въ  одномъ  только  опытѣ,  какъ  критеріумъ  пригод- 
ности аппарата,  была  вложена  земляная  проба  внутрь  пуховой  по- 
душки, завернутой  двумя  одѣялами,  другой  такой  же  пакетъ  съ 
землей  вложенъ  внутрь  свертка,  состоящаго  изъ  19  шерстяныхъ 
одѣялъ  вмѣстѣ  съ  максимальнымъ  термометромъ.  Продолжитель- 
ность опыта  2  часа;  вложенный  въ  центръ  пакета  максимальный 
термометръ  показывалъ  102,5°.  Земля  была  стерелизована. 

Тѣмъ-же  авторомъ  *)  описаны  результаты,  произведенныхъ  имъ 
опытовъ  съ  8сЫттеГевскихъ  аппаратомъ,  установленнымъ  въ  пуб- 
личномъ  дезинфекціонномъ  заведеніи  въ  Берлинѣ. 

Опыты  были  поставлены  такъ,  что  дезинфекціонная  камера  на- 
полнялась сухими  или  мокрыми  вещами  снизу  до  верху,  такъ  напри- 
мѣръ  въ  одномъ  опытѣ,  было  взято  6  матрацовъ  и  2  мѣшка  съ  плать- 
емъ,  въ  другомъ  случаѣ  было  помѣщено  въ  камеру  140  штукъ  шерстя- 
ныхъ одѣялъ  и  т.  д.,  вообще  всякій  разъ  камера  наполнялась  ве- 
щами сплошь,  между  которыми  оставались  лишь  неболыпіе  проме- 
жутки для  свободнаго  доступа  пара.  Максимальные  термометры  вмѣ- 
стѣ  со  спорами  В.  Апіпгасіз  (на  шелковинкахъ)  и  садовой  землей 
укладывались  въ  разныхъ  мѣстахъ  камеры,  внутри  дезинфецируемыхъ 
предметовъ,  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ,  кромѣ  максимальныхъ  термоме- 
тровъ  помѣщались  также  и  контактные,  установленные  для  100°  тем- 
пературы. Въ  результатѣ  этихъ  изслѣдованійбыло  найдено,  что  ^внут- 
ри аппарата  достигала  111 — 118°,  а  внутри  дезинфецируемыхъ  объ- 
ектовъ  100°,5 — 105°  и  лишь  въ  рѣдкихъ  случаяхъ  достигала  108°, 
при  продолжительности  опыта  отъ  30  до  45  минутъ.  Въ  тѣхъ-же 
случаяхъ,  гдѣ  вещи  брались  смоченными,  для  полученія  той-же  1° 
требовалось  не  менѣе  1У2—  2  часовъ.  Споры  В.  АпіЬгасіз,  садовая 
земля  и  др.  убивались  во  всѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  температура  была 
не  менѣе  100°.  Что  касается  равномѣрности  распредѣленія  тем- 
пературы внутри  пустой  камеры,  то  въ  опытѣ,  произведенномъ  въ 
этомъ  направленіи,  оказалось,  что  і°  въ  разныхъ  мѣстахъ  камеры 
колебалась  между  103 — 111°  причемъ  большая  температура  пока- 
зывалась термометромъ,  повѣшеннымъ  ближе  къ  мѣсту  входа  пара 
въ  камеру. 

Съ  тѣмъ  же  аппаратомъ  ЗсЫтшеГя  были  произведены  опыты 
Р.  бийтапп'омъ  2).  Онъ  также,  какъ  и  Мегке,  паполнялъ  ка- 

<)  Н.  Мег  к  с— Оіе  егзіе  ойепШсЬе  Безіпіесііопз  АпзЫі  іп  зЬ.  Вег- 
Ііп.  сѴіегіеІіаЬгззсЬгііі  I  дегісіі.  Мей.  1886  г.  стр.  137. 

2)  СгиИтапп— Безіпіесііопз  ѵегзисЬе  іп  сіеп  Лрраѵаісп сіег.  пеисп  ой'. 
зШІ.  БезіпГесѣіопз.  АпзіаІЬ  т  Вегііп.  (Ѵіегіеііапгз.  Г  вегісіь  Мед.  1886  Т. 
45  стр.  166. 
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меру  сплошь  матрацами  или  одѣллами,  прокладывая  между  ними 
пакеты  съ  садовой  аемлей.  Споры  В.  Апііі,  споры  В.  8иЬШ.  8(;ар- 
Ііуіос.  р.  и  др.,  причемъ  въопытахъ  съ  сибирской  язвой  онъ  пользо- 
вался шелковинками.  Въ  другихъ  случаяхъ,  вмѣсто  шелковинокъ, 
употреблялъ  разводки  микробовъ  на  картофель  (Сошша  Ъасі.  М. 
ргоаі^.  Зіарпуі.  р.  аиѵеиз  и  т.  д.).  Зараженный  картофель,  послѣ 
3 — 4  дневнаго  выдерживанія  въ  термостатѣ,  разрѣзывался  на  не- 
большіе  кусочки  и  въ  такомъ  видѣ  подвергался  дезинфекціи,  послѣ 
чего  дѣлалась  прививка  или  на  картофель  или  на  мясо — пептонной 
желатинѣ.  Въ  опытахъ  съ  сибирской  язвой  были  сдѣланы  привив- 
ки мышамъ.  Результатъ  изслѣдованій  былъ  такой-же  какъ  и  у 
Мегке.  Температура  внутри  аппарата  достигала  117 — 118°,  а  внут- 
ри дезинфецируемыхъ  предметовъ  101° — 107°. 

Д-ръ  Пасторъ  ')  производилъ  опыты  съ  дезияфекціоннымъ 
аппаратомъ  Александровской  барачной  больницы.  Относительно  ра- 
вномѣрности  распредѣленія  1°  въ  этомъ  аппаратѣ  онъ  отмѣчаетъ, 
что  при  закрытомъ  вентеляціонномъ  клапанѣ  1°  во  всѣхъ  мѣстахъ 
была  одинакова,  при  открытомъ  же  клапанѣ  1°  была  меньше  на 
3° — 6°  близь  самаго  вентелятора.  Температура  внутри  камеры  дости- 
гала 120°,  а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  выше,  смотря  при  какомъ  дав- 
леніи  выходилъ  иаръ  изъ  котла  (4 — 5  атмосферъ),  внутри  же  дезин- 
фецируемыхъ предметовъ  (температура)  никогда  не  достигала  такихъ 
цифръ.  Такъ  напримѣръ  въ  опытѣ,  когда  въ  камеру  было  повѣше- 
но  два  мѣшка  съ  бѣльемъ,  туго  набитыхъ  и  одно  свернутое  одѣяло 
съ  заложенными  внутрь  термометрами,  то  при  продолжительности 
опыта  1  часъ  и  при  различныхъ  температурахъ  камеры,  1°  внутри 
узловъ  достигла  слѣд.  цифръ: 

въ  1  мѣшкѣ  въ  2  ыѣшкахъ  вь  одѣялѣ 
При  100°                 90°                 87°  92° 
и    ПО0                 95°                 92°  98° 
»    120°                102°                Ю0°  100°. 

Разница  такимъ  образомъ  между  і°  внутри  мѣшковъ  и  окру- 
жающей температурой  доходила  до  13—20°.  Такія-же  колебанія 
получались  во  всѣхъ  случаяхъ,  даже  когда  продолжительность  опы- 
товъ  была  увеличена  (2  часа).  Споры  В.  Апіпгасіз  (на  шелковин- 
кахъ),  вложенныя  внутрь  мѣшковъ  съ  бѣльемъ  и  подвергнутыя  дѣй- 
ствію  текучаго  пара  при  і°  120°  въ  продолжены  1%  часа  всегда 
были  убиты.  Что  касается  содержанія  влажности  предметовъ,  под- 

')  П  а  с  т  о  р  ъ-Дезішфекція  текучимъ  варомъ.  Клиническая  Газета  1884. 
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вергпутыхъ  дезинфекціи,  Пасторъ  отмѣчаетъ  тотъ  фактъ,  что  если 
вещи  развѣшивались  свободно  въ  камерѣ,  то  послѣ  дезиифекціи 
были  совершенно  сухи,  даже  тщательное  взвѣшивапіе  не  обнару- 
живало прибыли  вѣса,  но  когда  онѣ  были  заключены  въ  мѣшки— 
представлялись  влажными.  Мѣшокъ  съ  бѣльемъ,  вѣсомъ  57  фунт., 
подвергнутый  дѣйствію  текучаго  пара  въ  продолженіи  1  часа,  при- 
бавился въ  вѣсѣ  на  3  фунта.  Такая  разница  легко  объясняется 
тѣмъ,  что  развѣшенныя  вещи  быстро  высыхаютъ,  вслѣдствіе  силь- 
ной тяги  въ  камерѣ. 

Д-ръ  Штромъ  ')  производилъ  опыты  съ  солеводной  печью 
Проф.  А.  П.  Доброславина,  а  также  съ  видоизмѣненнымъ  имъап- 
паратомъ,  дѣйствующимъ  перегрѣтымъ  паромъ.  Результаты  пер- 
вой серіи  опытовъ  съ  солеводной  печью  были  слѣдующіе:  тем- 
пература внутри  камеры  достигала  107—108°,  а  внутри  узловъ 
100—105°  С.  Въ  опытахъ  же,  когда  растворъ  поваренной  соли 
былъ  замѣненъ  растворовъ  углекислаго  калія  (10  ч.  Калія  на  12  ч. 
воды),  і°  внутри  аппарата  держалась  на  111 — 113°.  а  внутри  узловъ 
100 — 109°  С.  Въ  видоизмѣненномъ  аппаратѣ  ѣ°  достигала  болѣе  вы- 
сокихъ  цифръ  120—127°  С,  а  внутри  узловъ  100°— 109°  и  даже 
114°.  Споры  В.  АпІІігасіз  В.  іегт,  Зіарііуі.  р.  аигеив  погибали  во 
всѣхъ  случаяхъ,  споры  же  В.  8иЪШіз  и  садовая  земля  требовали 
для  своей  стерелизаціи  і°  не  менѣе  107 — 109°  С.  Въ  общемъ  ре- 
зультаты, полученные  Д-ромъ  Штромомъ,  въ  его  аппаратѣ  ничѣмъ 
не  разнятся  отъ  результатовъ  другихъ  авторовъ,  работавшихъ,  не 
съ  перегрѣтымъ  паромъ. 

Опыты  съ  примѣненіемъ  перегрѣтаго  пара  для  дезинфекціи 
вещей  были  произведены  еще  1878  году  Д-ромъ  Гюбнеромъ  2) 
(въ  Севастополѣ  и  Одессѣ).  Паръ  добывался  изъ  котла  локомоти- 
ва подъ  давленіемъ  6 — 7  атмосферъ  и  приводился  трубкой  внутрь 
дезинфекціонной  камеры,  которая  представляла  собою  обыкновен- 
ный товарный  вагонъ,  стѣны  котораго  внутри  были  обиты  войло- 
комъ  и  листовымъ  желѣзомъ.  Черезъ  10—15  минутъ  отъ  начала 
впусканія  пара,  температура  внутри  вагона  достигала  100°  (а  ино- 
гда 105°)  и  держалась  на  этой  высотѣ  минутъ  20  послѣ  прекра- 
щенія  пара.  Опытовъ  съ  бактеріями  произведено  не  было,  что  ка- 
сается до  инфузорій,  вшей  и  чесоточнаго  клеща,  то  они  погиба- 
ли во  всѣхъ  случаяхъ.  Вещи  подвергавшіяся  дезинфекціи,  хотя  и 
казались  на  ощупь  сухими,  но  при  взвѣшиваніи  показывали  при- 
быль въ  вѣсѣ. 

')  Штромъ — О  дезннфекцііі  перегрѣтымъ  паромъ— Дпсс  1888  г. 
')  Гюбнер  ъ— Сравнительное  достоинство  методовъ  дезинфекцін  „Здо- 
ровье" 1879  года  стр.  306. 
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Изучал  примѣпепіе  дезипфекціи  перегрѣтымъ  паромъ  вагоновъ 
лослѣ  перевозки  въ  нихъ  животныхъ,  въ  параллель  съ  химическими 
способами  ихъ  очищенія  Бг.  Вейага"  ')  получилъ  результаты,  гово- 
рящіе  въ  пользу  примѣненія  иерегрѣтаго  пара.  Неперегрѣтый  паръ, 
выходя  изъ  котла  локомотива,  имѣлъ  у  выходнаго  отверстія  1° 
90 — 95°,  С.  по  мѣрѣ  своего  удаленія  быстро  охлаждался  и  дости- 
галъ  стѣнокъ  вагона  лишь  при  1°  80 — 60°  С.  Дезинфекція  такимъ 
паромъ  не  давала  надлежащихъ  результатовъ.  Въ  тѣхъ  же  слу- 
чаяхъ,  когда  паръ  предварительно  перегрѣвался,  проходя  черезъ 
змѣевикъ,  проложенный  въ  топкѣ  и  достигалъ  1°  110°  получалось 
полное  обеззараживаніе.  Критеріемъ  результатовъ  произведенныхъ 
имъ  опытовъ  служили  кусочки  зараженныхъ  внутренностей  живот- 
ныхъ, умершихъ  послѣ  чумы,   септицеміи,  холеры,  карбункула,  а 
изъ  чистыхъ  культуръ  микроорганизмовъ  споры  В.  8иЬШІ8.  Такіе 
кусочки  укладывались  въ  щели  на  стѣнахъ  и  на  полу  вагона  и 
подвергались  дезинфекціи,  послѣ  чего  производилась  прививка  ихъ 
животнымъ.   Опыты  показали,  что  достаточно  было  2  минутнаго 
дѣйствія  пара  110°,  чтобы  кусочки  были  стерелизованы.  Дезинфек- 
ція  химическими  веществами.   (2п  СЬ.  сѣра,  карболов.  кислота) 
дала  отрицательный  результаты. 

Д.  Успенскій  2)  повторилъ  опыты Кесіагсі  и  приптелъ  далеко 
не  къ  такимъ  блестящимъ  результатамъ,  какъ  послѣдній.  Онъ  до- 
казалъ,  что  при  дѣйствіи  пара  не  перегрѣтаго  въ  змѣевикѣ,  хотя 
и  выпускаемый  изъ  паровика  подъ  давленіемъ  до  8'/2  атмосферъ, 
температура  внутри  вагона  при  закрытыхъ  дверяхъ  достигала 
только  40 — 66,  5°  С.  послѣ  28  минутнаго  выпусканія  пара;  при 
нримѣненіи  же  перегрѣтаго  пара  результаты  получались  болѣе  луч- 
шіе.  Такъ  чрезъ  2  минуты  послѣ  открытія  крана  для  выхода  пара, 
термометръ  поставленный  около  отверстія  трубы  показывалъ  142°С, 
по  такая  температура  не  вездѣ  была  одинакова.  Даже  на  протяженіи 
длины  наконечника  для  выпусканія  пара,  разница  і°  достигала  8 — 
іЬ  °С,  напримѣръ;  въ  срединѣ  наконечника  1°  125°,  съ  одного 
бока  117°,  а  съ  другого  132°.  Если  шарикъ  термометра  отодви- 
нуть отъ  наконечника  на  12  дюймовъ,  то  1°  не  нревышаетъ  обы- 
кновенно 65—79°,  а  термометръ  повѣшанный  на  разстояніи  1  фу- 
та не  показываешь  и  35°  С.  Результаты  опытовъ  съ  разводками  па- 
тагенныхъ  и  непотагенныхъ  микроорганизмовъ,  при  дѣйствіи  на 
нихъ  перегрѣтаго  пара  въ  продолженіи  2—5  минутъ,  видны  изъ 
слѣдующей  таблицы: 

2  Ке<1аго— Ьа  (іезіпГесііоп  аез  ѵадопз.  Кеѵие  (ГНу^.  1885  стр.  629. 
а)  У  с  п  е  н  с  к  і  л— Обеззараживающее   дѣйствіе  перегрѣтаго  пара  по 
Ке(1аг(1  Докладъ  въ  Общест.  охран,  народ,  здр.  1887  г. 
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В.  Апііігасів  (его  саоры)  погибалъ  при  98°— 142°  С. 

бігеріосос.  егувір   §9  ^до  л 

В.  іурііовиз  *   *       95_122°  о, 

В.  Споіег  азіаг,   94  117о 

В-  ЗиЫіІіз  не  погибалъ  даже  при  і°  142°,  точно 

также  и  Бепеске  врігіі  выдерживалъ  і  122°  С. 

Основываясь  на  результатахъ  своихъ  изслѣдованій  Успенскій 
полагаетъ,  что  періодъ  времени  (15  мин.) ,  считаемый  Кеаагй  доста- 
точнымъ  для  услѣшнаго  обеззараживанія,  далеко  не  удовлетворяетъ 
дѣйствительности,  для  полной  дезинфекціи  требуется  нѣсколько 
часовъ  (4 — 6). 

Такое  быстрое  охлажденіе  пара  при  дезинфекціи  вагоновъ  за- 
ставили А.  Кос1і'а  ')  предложить — замѣнить  паръ  въ  этихъ  слу- 
чаяхъ  обливаніемъ  горячей  водою,  пользуясь  для  этого  аппаратомъ 
Ьесііаіеіііеі  (для  контрпара). 

КоспеГогѣ  2) произ водилъ опыты  съ  дезинфекціоннымъ  аппара- 
томъ, системы  ЬеЫанс.  Для  дезинфекціи  онъ  бралъ  шерсть  и  во- 
лосъ  матрацевъ  въ  количествѣ  до  25  Кіі.  и  закладывалъ  внутрь 
его  максимальный  термометръ;  причемъ  въ  1-мъ  произведенномъ 
имъ  опытѣ  оказалось,  что  1°  внутри  шерсти  черезъ  11  {Ы  минутъ 
достигла  118°,  когда  давленіе  въ  камерѣ  было  доведено  до  1,5  Кіі., 
произошелъ  разрывъ  наружнаго  термометра.  Шерсть  послѣ  оиыта 
оказалась  влажною  и  прибавилась  въ  вѣсѣ  на  800  §гт.  Въ  по- 
слѣдующихъ  опытахъ  і°  достигала  122 — 126°  С.  и,  не  смотря  на 
такую  высокую  температуру  ни  шерсти,  ни  волосъ  не  подвергались 
порчѣ.  Продолжительность  каждаго  опыта  не  превышала  20  минутъ. 

Рѣшеніемъ  вопроса  о  вліяніи  дезинфекціи  паромъ  при  повышен- 
номъдавленіи^на  прочность  тканей  занялись  Бг.  Ьесіис  иС.  Негзспег. 

Ьесіис  3)  (въ  Нантѣ)  производилъ  сравнительные  опыты  съ  аппа- 
ратами: 1)  дѣйствующій  паромъ  при  давленіи  2атмосферъ,  2)  дѣй- 
ствующій  текучимъ  паромъ  въ  смѣси  грѣтымъ  воздухомъ.  Онъ 
бралъ  куски  фланели,  подвергалъ  ихъ  вліянію  того  или  другаго 
пара  и  изслѣдовалъ  ихъ  прочность  послѣ  опыта  динамометромъ.  Въ 
результатѣ  оказалось,  что  при  дезинфекціи  паромъ  высокаго  давле- 
нія  прочность  тканей  значительно  уменьшается.  Такъ  кусокъ  фла- 

П  А.  КосЬ—  Ьа  сіезшіесііоп  раг  Геаи  ЬоиШапіе  еі  1а  ѵареиг.  Кеѵие а' 
Нуд.  1883  г.  стр.  679. 

2)  КосЬеіогІ— Ыоиѵеііез  ехрсгіепсез  виг  ипе  біиѵе  а  сІезіпГ.  раг  1а  ѵареиг 
сГеаи.  Кеѵие  й'  Нув  1885  г.  стр.  429. 

3)  Ъ  е  сі  и  с  І^оіе  зиг  ипе  поиѵеііе  еЧиѵе  а  дезіпг"  (Кеѵие  й'  Нув- 1884  г. 
стр.  828. 
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нели  5  ц.  ширины,  неподвергнутый  вовсе  дѣйствію  пара  разры- 
вается при  напряженіи  25  Кіі.  Кусокъ  той  же  фланели,  подвер- 
гнутый въ  продолженіи  1  часа  дѣйствію  грѣтаго  воздуха  и  пара 
!°  125°  при  атмосферномъ  давленіи,  разрывался  при  23  Кіі.,  а 
подвергнутый  въ  продолженіи  того  же  промежутка  времени  дѣй- 
ствію  пара  подъ  давленіемъ  1  к.  (что  соотвѣтствуетъ  120°)  раз- 
рывался при  12  Кіі. 

Тоже  самое  отмѣчаетъ  и  С.  Н  е  г  8  с  п  е  г  4),  производившей  опыты 
въ  своемъ  аппаратѣ.  Онъ  нашелъ,  что  шерстяная  матерія  подвер- 
гнутая дѣйствію  пара  100—108°  С.  (0,4  К  і  1.)  не  измѣняется 
вовсе.  При  дѣйствіи  1;°  108—118°  С.  (0,9  к.)  прочность  тканей  те- 
ряется на  20%,  а  при  дѣйствіи  1°  выше  118°  С.  уменыпеніе  проч- 
ности доходить  до  45°/ о. 

Опыты  дезинфекціи  текучимъ  паромъ  100°  были  произведены  Е  з- 
т  а  г  с  Ь'  омъ  2)  съ  дезинфекціоннымъ  аппаратомъ  НеппеЪег§'а.  Тем- 
пература въ  этомъ  аппаратѣ  распредѣлялась  равномѣрно  и  достиг- 
ла своего  предѣла  100°  въ  продолженіи  8 — 23  минутъ,  таже  самая 
температура  наблюдалась  и  внутри  дезинфецируемыхъ  предметовъ, 
(каковы:  тугоскатанный  холстъ,  суконныя  вещи,  подушки  и  т.  д.)  для 
этого  лишь  требовался  нѣсколько  болыпій  промежутокъ  времени 
10 — 40  минутъ.  Что  касается  вліянія  100°  температуры  въ  этомъ  ап- 
парате на  заключенныя  внутри  предметовъ  споры  В.  Апііігасіе  (на 
шелковинкахъ)  и  садовую  землю,  то  сибиреязвенныя  споры  погибали 
во  всѣхъ  случаяхъ;  садовая  же  земля  въ  болыпинствѣ  не  поддава- 
лась дѣйствію  100°  температуры  и  не  была  стерелизована  только  въ 
трехъ  случаяхъ,  гдѣ  продолжительность  дѣйствія  і°  100°  внутри 
узла  была  73;  85;  ПО  минутъ  земля  была  стерелизована.  Продол- 
жительность дезинфекціи  въ  этомъ  аппаратѣ,  по  мнѣнію  Эсмарха 
для  вещей  не  очень  плотно  связанныхъ  не  должна  превышать  1  часа. 
Основываясь  на  результатахъ  своихъ  опытовъ  онъ  ставилъ  Неппе- 
Ъегд'скш  дезинфекторъ,  по  своей  пригодности,  на  ряду  съ  аппара- 
тами, действующими  паромъ  при  повышенномъ  давленіи. 

Изъ  всѣхъ  приведенныхъ  изслѣдованій,  какъ  видно,  одинъ  лишь 
Эсмархъ  стоитъ  особнякомъ  въ  ряду  другихъ  авторовъ  по  вопросу 
о  достиженіи  предѣльной  температуры  внутри  дезинфецируемыхъ 
предметовъ.  Въ  своихъ  опытахъ  мнѣ  также  никогда  неудавалось 
наблюдать,  чтобы  температура  внутри  объемистыхъ  узловъ  дости- 
гала высоты  1°  самой  камеры  и  такіе  результаты  Эсмарха  я  не 


')  НегзсЬег  Ыоіе  эиг  Іез  біиѵез  а  сІезіпГ.  (Кеѵие  &'  Нуд.  1885.  стр,  732. 
')  Е  з  т  а  г  с  Ь'  Бег  НеппеЪегд'зспе  БезіпГесІог  (2еіІзсЬгіі'  і  Нуд.  1887  г. 
стр.  342. 


могу  объяснить  пичѣмъ  другимъ,  какъ  только  рыхлой  укупоркой 
вещей,  чѣмъ  дана  была  возможность  болѣе  быстрому  и  свободному 
проникновенію  иара. 

Переходя  къ  описанію  своихъ  изслѣдованій  съ  аппаратомъ 
Сгепезіе  &  НегзсПег'а  и  съ  камерой  военно-клиническаго  госпиталя, 
я  коснусь  въ  короткихъ  словахъ  постановки  опытовъ.  Въ  общемъ 
она  ничѣмъ  не  отличалась  отъ  описаній  другихъ  изслѣдователей, 
лишь,  вмѣсто  обычныхъ  шелковинокъ,  я  пользовался  предвари- 
тельно стерелизованными  полосками  шведской  фильтровальной  бу- 
маги (около  8  ц.  длины  и  Ѵа  цент,  ширины).  Такія  бумажки  за- 
ражались смачиваніемъ  въ  бульенной  разводкѣ  микроба  (В.  Апіпга 
сІ8,  В.  зиШіз,  Васіі.  Епесіі.  и  В.  Споіегае  авіаііс)  и  заключа- 
лись въ  стерелизованную  пробирку  съ  ватною  пробкою.  Приго- 
товленныя  такимъ  образомъ  бумажки  высушивались  въ  термостатѣ 
сГАгзопѵаІ,  при  і°  35 — 36°  С.  и  затѣмъ  уже  подвергались  дезин- 
фекціи,  а  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ  (для  сравненія)  употреблялись 
прямо  влажныя.  Я  предпочелъ  употребленіе  бумажныхъ  полосокъ 
въ  виду  большей  ихъ  гигроскопичности,  а  заключая  каждую  изъ 
нихъ  въ  отдѣльную  пробирку,  я  былъ  увѣренъ,  что  тѣмъ  устра- 
нялась возможность  загрязненія  изъ  воздуха,  что  легко  возможно 
въ  томъ  случаѣ,  если  онѣ  хранятся  въ  общемъ  сосудѣ,  при  выни- 
маніи  каждый  разъ  нужныхъ  для  опыта  бумажекъ.  Разводками 
микробовъ  я  пользовался  изъ  бактеріоскопическаго  кабинета  Рож- 
дественской барачной  больницы,  исключая  В.  8иЪШів,  который 
былъ  мнѣ  любезно  предложенъ  уважаемымъ  товарищемъ  докторомъ 
Штромомъ.  При  приготовлены  споровыхъ  разводовъ,  культура  каж- 
дый разъ  провѣрялась  микроскопическимъ  изслѣдованіемъ.  Бу- 
мажки обыкновенно  приготовлялись  для  нѣсколькихъ  опытовъ  за- 
разъ  и  держались  въ  закупоренныхъ  пробиркахъ.  Во  время  опыта 
пробирку,  содержащую  такую  зараженную  бумажку,  вмѣстѣ  съ 
максимальнымъ  термометромъ  вкладывали  въ  средину  узла  съ 
бѣльемъ  или  носильнымъ  платьемъ,  въ  центръ  матрацовъ,  подушекъ 
и  др.  больничныхъ  принадлежностей  и  подвергали  дезинфекціи. 
Продолжительность  опытовъ  въ  аппаратѣ  венезіе  и  Негзсііег.  не 
превышала  '/» — 1  часа,  а  въ  госпитальной  камерѣ — 13  часа.  Не- 
одинаковость продолжительности  опытовъ  въ  аппаратахъ,  обусловли- 
валась тѣмъ,  что  для  изслѣдованія  камеры  Военно-клиническаго 
госпиталя,  я  пользовался  временемъ,  когда  тамъ  происходила  де- 
зинфекція  госпитальныхъ  вещей,  а  продолжительность  которой  въ 
камерѣ  установлена  въ  3  часа, — въ  опытахъ  съ  аппаратомъ  О.  и 
Ы.  продолжительность  всецѣло  зависѣла  отъ  меня;  здѣсь  я  ста- 
рался брать  наиболѣе  короткій  срокъ,  при  которомъ  дезинфекція 
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вещей  возможна.  Послѣ  окончанія  опыта,  бумажка  осторожно  выни- 
малась изъ  пробирки  нипцетомъ  и  половина  ея,  отрѣзываясь  ножни- 
цами бросалась  въ  пробирку  съ  бульеномъ,  а  другая  ноловина  пе- 
реносилась въ  разжиженный  1°/0  агаръ-агаръ,  охлажденный  до  41°  и 
разливалась  на  стеклянную  пластинку.  Такая  пластинка  укладыва- 
лась въ  стеклянную  чашку  съ  колпакомъ  и  помѣщалась  въ  термо- 
стата, туда  же  ставилась  и  бульенная  прививка.  Инструменты  и  сте- 
клянная пластинка  каждый  разъ  были  предварительно  тщательно 
стерелизованы.  Я  предпочиталъ  дѣлать  прививки  на  бульенъ  и  агаръ, 
взамѣнъ  желатины,  (какъ  рекомендуютъ  это  нѣкоторые),  чтобы 
имѣть  возможность  выдерживать  первые  5 — 7  дней   послѣ  при- 
вивки въ  термостатѣ.  Кромѣ  того  въ  опытахъ  со  спорами.  В. 
Апіпгас.  и  В.  8иЪШІ8  и  потому,  что  оба  вида  какъ  извѣстно  раз- 
жижаютъ  желатину.  Результаты  опытовъ  обыкновенно  отмѣчались 
послѣ  удаленія  прививки  изъ  термостата   (5 — 7  дней);  въ  случа- 
яхъ  же  когда  бульенная  прививка  въ  это  время  оставалась  про- 
зрачною, она  хранилась  еще  при  комнатной   температурѣ  отъ  4 
до  6  недѣль,  сохраняя  свою  прозрачность  весь  этотъ  періодъ  вре- 
мени. Въ  тѣхъ  опытахъ  гдѣ  употреблялись   заблаговременно  при- 
готовленный бумажки,  дѣлались  контр ольныя  прививки  также  и 
бумажекъ  неподвергнутыхъ  дезинфекціи  и  во  всѣхъ  этихъ  случа- 
яхъ  уже  на  2-й  день  наблюдалось  развитіе  микробовъ. 


Опыты  съ  аппаратомъ  Сепевіе  А  НешЬег. 

Опытъ  1. 

Въ  камерѣ  развѣшены  3  максимальные  терамометра,  одинъ 
носрединѣ  и  два  по  бокамъ  около  дверей,  4-й  термометръ  завернута 
въ  воилокъ  нѣсколько  разъ  свернутый.  Продолжительность  опыта 
20  минута.  Давленіе  пара  въ  котлѣ— 2,  5  Кіі. ,  давленіе  въ  ка- 
мерѣ  0,  5  Кіі.  Всѣ  три  свободные  термометра  показывали  одина- 
ковую температуру  102  С,  а  термометръ,  завернутый  въ  воилокѣ 
—94  С.  Невысокая  температура  внутри  камеры  заставила  увели- 
чить продолжительность  слѣдующихъ  опытовъ,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмь 
и  высоту  давленія  пара  внутри  пароваго  котла  до  момента  впус- 
канія  его  въ  камеру. 

Опытъ  2. 

Въ  камерѣ  повѣшено  5  максимальныхъ  термометровъ,  одинъ 
посрединѣ,  четыре  но  угламъ  рамы.  Продолжительность  опыта 
1  часъ.  Давленіе  въ  котлѣ  3,  5  КН.  Д.  въ  камерѣ  0,  7  к.  Четы- 
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ре  термометра  иоказывали  одинаковую  температуру  114°,  а  одинъ, 
повѣшенный  въ  заднемъ  лѣвомъ  углу  камеры — 113,  5. 

Опытъ  3. 

І.  Пробирка  съВасіІ.  Ргіѳііапйег  завернута  въ  четы- 
ре раза  сложенный  воилокъ,  вмѣстѣ  съ  максикальнымъ  термо- 
метромъ.  2.  Пробирка  съ  тѣмъ  же  микробомъ  положена  свободно 
въ  камерѣ.  Продолжительность  опыта  1  часъ.  Давленіе  въ  котлѣ 
3  Кіі.  Д  въ  камерѣ  0,  4.  К. 

Температура  внутри  камеры  112°  С. 

„  внутри  войлока  109°  С. 

Прививка  на  М.  П.  бульенѣ  и  агаръ-агарѣ  разводки  микроба 
не  дала. 

Опытъ  4. 

Пробирки  съ  В.  8иЪШ.  1.)  завернута  въ  8  разъ  сложенное 
байковое  одѣяло. 

2 —  вложена  въ  узелъ  съ  суконными  вещами. 

3 —  въ  узелъ  съ  бѣльемъ  (3  неремѣны.) 
Продолжительность  опыта  1  часъ.  Давленіе  въ  котлѣ  3  Кіі. 

Д.  въ  камерѣ  0,  7  Кіі. 

Температура  внутри  камеры   113°  С. 

въ  узлахъ  №  1   112  С. 

2.    .......    .  112°  С. 

3   111°  С, 


я 

Я  )! 

я  я 


Прививка  на  бульенѣ  и  агарѣ  разводка  не  дала. 

Опытъ  5. 

В.  Споіегае  азіаіісае  вложены  1)  въ  узелъ  съ  бѣльемъ 
(  3  перемѣны). 

2  — въ  узелъ  съ  двумя  суконными  госпитальными  халатами. 
3— пробирка  вложена  внутрь  волосянаго  матраца  (отверстіе 
зашито). 

Продолжительность  опыта  1  часъ.  Д.  въ  котлѣ  3  к.  Д.  въ  ка- 
мерѣ  0,  5 — 0,  7  к. 

Температура  внутри  камеры    .    .    .    •  ^11^ 

въ  узлахъ  №  1  ,108 

2  

3, 


109° 
111° 

я  » 


Прививка  на  бульенѣ  разводки  не  дала. 
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Вещи  оставлены  были  на  20  минуть  въ  аппаратѣ  для  сушки 
— вынуты  сухими. 

Опытъ  в. 

Васіі  Ргіейі.  вложенъ.  1)  внутрь  перянной  подушки  отвер- 
стіе  зашито.) 

2 —  обернуть  двумя  байковыми  одѣялами. 

Оба  свертка  (1  и  2)  въ  свою  очередь  завернуты  въ  байковое  одѣяло. 

3 —  вложенъ  внутрь  свернутаго  овчиннаго  полушубка.  *)  Про- 
должительность опытя  30  минутъ.Г.  въ  котлѣ  4  к.  Д.  въ  камерѣ 

О,  7  к- 

Температура   въ   камерѣ  '  612° 

„  въ  узлахъ:  №  1  108,  5° 

2.  ,  Ю8° 

3  •    •  Ю9° 

Во  всѣхъ  трехъ  случаяхъ  полное  обеззараживан:е. 

Опытъ  7. 

В.  с  1і  о  1  е  г  а  е  азіаіісае  вложенъ   1)  въ  узелъ  съ  больнич- 
нымъ  бѣльемъ  (7  перемѣнъ  и  3.  хол.  халата. 
2 — внутри  соломеннаго  тюфяка. 

Продолжительность  опыта  30  минутъ  Д.  въ  котлѣ  3  к.  Д.  въ 
камерѣ  0,  7  Кіі. 

Температура  внутри  камеры   .  •    . ..  ..  114° 

„         въ  узлахъ  .    1  103,  5. 

Вещи,  послѣ  того  какъ  были  вынуты  пробирки  съ  микробами, 
оставлены  въ  аппаратѣ  на  15  минутъ  для  сушки — снаружи  бѣлье 
совершенно  сухое,  внутри  нѣсколько  влажно. 

Обѣ  пробы  разводки  не  дали. 

Опытъ  8. 

Споры  В.  8иЫ;і1і8  вложены  1)  между  двумя  матрацами  (во- 
лосянымъ  и  соломеннымъ). 

2 —  въ  узелъ  съ  бѣльемъ,  положенный  между  двумя  подушками, 
сверху  покрытыхъ  байковымъ  одѣяломъ. 

3 —  въ  узелъ  съ  бѣльемъ  (10  поремѣнъ). 


*")  полушубокъ  сдѣлало  жесткимъ,  съежился  болѣе  тѣмъ  вдвое  противъ 
прежней  величины. 
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Продолжительность  опыта  1  часъ.  Д.  въ  котлѣ  3,  5  к.  Д.  въ 
камерѣ  0,7  к. 

Температура   камеры    113° 


„  въ  узлахъ  1.    .   .    ,  Ц1° 

%  (.'  •;п'^г,.г"  .   ...    .    107,  5° 

.,  ,3.  ..  .  •  .  .   .  .  V;'™  111° 


Споры  В.  8иЫі1і8  вовсѣхъ  трехъ  случаяхъ  убиты. 

Опытъ  9. 

В.  сЬоІегае  авіаіісае  положенъ  1)  въ  средину  узла,  со- 
держащего подушку,  два  байковые  халата,  завернутые  въ  холстъ. 

2 —  въ  узелъ  съ  бѣльемъ,  завернутымъ  поверхъ  въ  два  байко- 
выхъ  одѣяла. 

3 —  узелъ  съ  бѣльемъ  туго  набитый. 

Продолжительность  опыта  30  минуть.  Д.  въ  котлѣ  3  к.  Д.  въ 
камерѣ  0,  7  к. 

Температура  внутри  камеры  112° 

„         въ  узлахъ  .  1  108е 

2;!ШКО'  .:  .  ...  .  Ч'К'лйЮ" 
3   107 


я  я 
я  я 


Прививка  микроба  разводки  недала. 

Опытъ  10 

Споры  В.  ВиЪШів  1)  завернуты  въ  простыню  и  вложены  въ 
средину  втрое  сложеннаго  и  завязаннаго  соломеннаго  матраца. 

2 —  завернуты  въ  байковое  одѣяло. 

3—  завернуты  въ  два  байковые  халата. 

Продолжительность  опыта  1  часъ.  Д.  въ  котлѣ  3,  5  Кіі.  Д. 
въ  камерѣ  0,  5  к. 

Температура  въ  камерѣ   113е 

„         въ  узлахъ  №  1  109 

2.  112е 

Я  Я  л.  .   

3   109° 

Споры  В.  ЗиЪШіз  были  убиты. 

Опытъ  11. 

Споры  В.  ЗиЪШіз  вложены  1)  въ  цбнтръ  байковаго  туго 
свернутаго  одѣяла,  закатанпаго  въ  свою  очередь  во  внутрь  воло- 
сянаго  матраца,    2— въ  узелъ  съ  бѣльемъ,  завернутый  сверху  въ 
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байковое  одѣяло.  (11  перемѣнъ  бѣлья).  Продолжительность  опита 
1  часъ.  В.  въ  котлѣ  3,5  Ш,  В.  въ  камерѣ  0,7  кіі. 

Температура  въ  камерѣ  НО 

въ  узлахъ  1.    .  ЮЗ 

2  108,5° 


я 

я  я 


Сушка  вещей  въ  продолженіи  20  минутъ. 

Споры  В.  8иЪШІ8,  помѣщенныя  въ  1-мъ  узлѣ  (при  і°  103°)  не 
были  убиты,  дали  разводку  В.  на  второй  день;  находившіеся  во 
2-мъ  узлѣ  были  стерелизованы. 

Опытъ  12. 

1.  В.  Сіюіегае  азіаі.  вложенъ  въ  карманъ  халата,  развѣ- 
шеннаго  въ  аппаратѣ. 

2 — Васіі  Г  г  і  е  й  1.  положенъ  въ  рукавъ  того  же  халата.  Про- 
должительность опыта  30  минутъ.  Б.  въ  котлѣ  3.  кіі.;  Б.  въ  ка- 
мерѣ  0,7  Ы1. 

Температура  внутри  камеры  111° 

Термометры  въ  рукавѣ  и  карманѣ  показывали  ту  же  темпера- 
туру. Оба  вида  микробовъ  были  убиты. 

Опытъ  13. 

Васіі    Егіесіі.  вложенъ  1)  въ  рукавъ  суконнаго  халата. 

2 —  внутри  свертка,  состоящаго  изъ  двухъ  такихъ  же  халатовъ. 

3 —  завернутъ  шестью  простынями. 

Продолжительность  опыта  30  минутъ.  Б.  въ  котлѣ  3  кіі.  Б. 
въ  камерѣ  0,7  кіі. 

Температура  внутри  камеры   111 

„        въ  узлахъ      1   .  110° 

я  я  2.    ......•«•    .  107° 

™       3.  .  106° 

Микробы  были  убиты. 

Опытъ  14. 

В.  АпІЬгасіз   вложенъ   1)  въ  узелъ  съ  бѣльемъ  (12  пер.) 

2  въ  центрѣ  свертка,  состоящаго  изъ  двухъ  суконныхъ  ха- 
латовъ. 

3  вложенъ  въ  карманъ  развѣшеннаго  свободно  въ  аппаратѣ 
байковаго  халата. 
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Продолжительность  опыта  1  часъ.  Б.  въ  котлѣ  4  кіі.  В.  въ 
камерѣ  0,7  кіі. 

Температура  внутри  камеры    112,5° 

„         въ  узлахъ       1   109,5о 

2.    ........ .  110° 


:і  я 


3.    .  111 


Сушка  вещей  въ  продолженіи  20  минутъ,  вещи  совершенно 
сухіе.  Прививка  разводки  не  дала. 

Опытъ  15. 

Споры  В.  ЗиЫіІів.  вложены  1)  въ  небольшой  узелъ  съ 
бѣльемъ. 

2 —  Положены  между  двумя  подушками,  которыя  сверху  туго 
завернуты  двумя  байковыми  одѣялами. 

3 —  пробирки  завернуты  въ  простыню. 

Продолжительность  опыта  1  часъ.  Б.  въ  котлѣ  4  кіі.  Б.  въ 
камерѣ  0,7  к. 


Температура  внутри  камеры    112 

„         въ  узлахъ     1  107 

ЯЖ^.  Л '  .   ?   ?Ч„  99' 


я 


3  109" 

Споры,  находившиеся  въ  узлахъ  1  и  3-й,  убиты,  а  №  2  (при 
99°)  далъ  разводку  В.  8иЪШіз  на  2-й  день. 

Опытъ  16. 

Споры  В.  Апііігасіз  вложены  1)  внутрь  перяной  подушки, 
туго  завернутой  въ  3  байковыхъ  одѣяла. 

2 —  пробирка  въ  центрѣ  скатаннаго  байковаго  одѣяла. 

3 —  закатана  въ  простыню. 

Продолжительность  опыта  1  часъ.  Б.  въ  котлѣ  3,5  к.  Б.  въ 
камерѣ  0,7  к. 

Температура  камеры       •  111° 

„  въ  узлахъ     1  99 

2  102° 

3  111 


я  я 


Всѣ  пробы  В.  АпіЬг.  (споры)  были  убиты. 
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Опытъ  17. 

Споры  В.  Апііігасіз — 1)  въ  узелъ  съ  бѣльемъ,  сверху  за- 
вернутый въ  байковое  одѣяло. 

2 — пробирка  въ  центрѣ  свертка,  состоящаго  изъ  суконнаго  ха- 
лата и  въ  4  раза  сложеннаго  байковаго  одѣяла.  Продолжитель- 
ность опыта  1  часъ.  Б.  въ  котлѣ  4,6  К.  Б.  въ  камерѣ  0,7  К. 


Температура  внутри  камеры    114° 

„  въ  узлахъ'  1   105о 

.  .2  ..  II    •     •  "За? *  Ѵ^--  '  102° 

Споры  были  убиты. 


Опытъ  18. 

Споры  В.  Апіпгасіз — 1)  завернуты  въ  4  раза  сложенное 
одѣяло. 

2 — пробирка  туго  закатана  въ  простыню,  затѣмъ  положена 
между  двумя  подушками. 

Продолжительность  опыта  1  часъ.  Б.  въ  котлѣ  3.5  К.  Б.  въ 


камерѣ  0,7  К. 

Температура  внутри  камеры   113° 

„  въ  узлахъ    1   111° 

2  ".  .    .  '  Ю8° 


Споры  В.  АпіЬгасіз  были  убиты. 

Опытъ  19. 

Споры  В.  8иЬШіз  завернуты  1)  въ  сырую  простыню  (крѣп- 
ко  выжатую). 

2 —  въ  сухую  простыню. 

3 —  вложены  въ  рукавъ  суконнаго  халата. 
Продолжительность  опыта  30  минуть.  Б.  въ  котлѣ  4  К.  Б.  въ 


камерѣ  0,7  К. 

Температура  внутри  камеры    114^ 

гв«*         въ  сверткахъ  ;ДСВ.(^РГ  *уио-  -  •якч-яѵ^ѵ.  і»;  П0° 


Всѣ  три  пробы  споръ  В.  8иЬШІ8  не  были  убиты  и  дали  раз- 
водку на  2-е  сутки. 

Опытъ  20. 

Споры  В.  АпІІігасів  завернуты  1 )  двумя  сухими  простынями. 
2 — двумя  мокрыми  простынями;  кромѣ  того  въ  камеру  положе- 

3 
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иы  два  максимальныя  термометра,  завернутые  въ  кусочки  сухаго 
сукна  (І)и  (II)  мокраго  (при  этихъ  термометрахъ  пробъ  микро- 
бовъ  положено  не  было).  Продолжительность  опыта  30  минуть  I). 
въ  котлѣ  4  К.  Д.  въ  камерѣ  0,7  К. 


Температура  внутри  камеры   110° 

„         въ  сверткахъ    1   108,5 

2   90° 

Термометры   въ  сукнѣ        і   109° 

II   106° 


Споры  В.  Апііігасіз,  находящіяся  въ  первомъ  узлѣ  (при  1°  108,5°) 
были  убиты,  а  во  2-мъ  (при  1°  90)  дали  разводку  послѣ  посѣва 
на  2-й  день. 

Опытъ  21. 

Споры  В-  АпЫігасіз  завернуты  1)  въ  4  сухія  простыни. 
2 — въ  двѣ  м  о  к  р  ы  я,  кромѣ  того  положены  отдѣльно  термометры , 
завернутые  въ  сухое  (I)  и  мокрое  (II)  сукно. 

Продолжительность  опыта  30  минутъ.  Д.  въ  котлѣ  4  К.  Д.  въ 


камерѣ  0,7  К. 

Температ}'ра  внутри  камеры   113° 

„            въ  сверткахъ  1   109° 

2   96° 

Термометры   въ  сукнѣ        I   111° 

II  .  '.  :   Ю5° 


Споры,  находящіяся  въ  сухомъ  бѣльѣ,  были  убиты,  а  въ  мок- 
ромъ  (при  і°  96°)  нѣтъ,  въ  послѣднемъ  случаѣ  дали  разводку  на 
2-й  день. 

Опытъ  22. 

Споры  В.  ЗиЪШіз  завернуты  1)  шестью  сухими  просты- 
нями, а  поверхъ  ихъ  туго  байковымъ  одѣяломъ.  2 — шестью  мок- 
рыми простынями;  кромѣ  того  положены  термометры,  завернутые 
въ  сухое  (I)  и  мокрое  (II)  сукно. 

Продолжительность  опыта  30  минутъ  Д.  въ  котлѣ  3,5  К.  Д. 


въ  камерѣ  0,7  К. 

Температура  внутри  камеры  ,  109° 

„           въ  сверткахъ  1   88° 

.....  72° 

Термометры    въ   сукнѣ        I   102° 

Ц   98° 


Въ  обоихъ  случаяхъ  споры  В.  8иЫі1І8  не  были  убиты  и  дали 
разводку  на  2-й  день  послѣ  прививки. 

Опыты  съ  камерой  Военно-Клиническаго  Госпиталя. 

Опытъ  23. 

Пробирки  съ  В.  сііоіегае  азіайсае,  вмѣстѣ съ  максималь- 
ными термометрами,  положены  въ  средину  двухъ  мѣшковъ,  напол- 
ненныхъ  мокрымъ  бѣльемъ  (вѣсъ  около  20  ф.) — кромѣ  того  на  крюч- 
кахъ  камеры  свободно  развѣшены  3  максимальные  термометра  для 
опредѣленія  равномѣрности  распредѣлепія  тепла.  Продолжитель- 
ность опыта  3  часа,  какъ  и  во  всѣхъ  послѣдующихъ  опытахъ  съ 
этой  камерой. 

Температура  въ  камерѣ  была  посрединѣ  109°  С.  по  бокамъ 
около  дверей  105°  и  105,5°,  а  температура  внутри  мѣшковъ  съ 

бѣльемъ  1 — 93° 
2—96° 

Микробы  были  убиты. 

Опытъ  24. 

Васіі.  Егіесіі  уложены  въ  2  такіе  же  мѣшка  съ  мокрымъ 
бѣльемъ  (какъ  въ  1-мъ  опытѣ). 

Термометры  1)  повѣшенный  посрединѣ  камеры  показывалъ  108°, 

по  бокамъ  (2  и  3)  106°  и  106,5° 
Температура  въ  мѣшкахъ  1 — 98° 

2—99° 

Васіі.  Кг.  былъ  убитъ. 

Опытъ  25. 

В.  А  п  I Ь.  г  а  с  і  8.  —  Постановка  опыта  та  же,  что  и  предыду- 
щая. —  Температура  въ  камерѣ  —  по  срединѣ  111° 

по  бокамъ  —  101,5°,  111°. 
Температура  внутри  обоихъ  мѣшковъ  достигла  100°. 
В.  Апіпгасіз  былъ  убитъ. 

Въ  послѣдующихъ  опытахъ  употреблялись  для  сравненія,  кромѣ 
мѣшковъ  съ  мокрымъ  бѣльемъ  также  мѣшки,  наполненные  су- 
химъ  бѣльемъ. 

Опытъ  26. 

Споры  В.  АпІЬга|сіз  въ  пробиркахъ  вложены: 

1)  въ  мѣшокъ  съ  сухимъ  бѣльемъ. 

2)  въ  мѣшокъ  съ  мокрымъ  бѣльемъ. 

3* 


Температура  въ  срединѣ  камеры  110° 
„         въмѣшкахъ        1 — 106° 

2—  98° 

Споры  В.  АпІЪг.  были  убиты  '). 

Опытъ  27. 

Споры  В.  8иЫ;і1І8 — 1)  въ  мѣшкѣ  съ  сухимъ  бѣльемъ. 

2)  въ  мѣшвѣ  съ  мокрымъ  бѣльемъ. 

Температура  внутри  камеры  109,5° 
„         въмѣшкахъ  1 — 102° 

2—  98° 

Споры  В.  8иМі1І8  не  были  убиты  и  послѣ  посѣва  дали  раз- 
водку на  2  -й  день.  Бѣлье  внутри  перваго  мѣшка,  какъ  и  въ  преды- 
дущемъ  опытѣ,  слегка  влажно. 

Опытъ  28. 

1)  Споры  В.  ЗиоШіз  вложены  въ  мѣшокъ  съ  сухимъ  б. 

2)  Споры  В.  Апіпгасів — въ  мѣшокъ  съ  мокрымъ  бѣльемъ. 

Температура  внутри  камеры  108,5° 
„        въ  мѣшкахъ:  1 — 107° 

2—  98° 

Оба  вида  споръ  были  убиты. 

Опытъ  29. 

Споры  В.  8иЫі1І8  1)  въ  узелъ  съ  сухимъ  бѣльемъ. 

2)  въ  узелъ  съ  мокрымъ  бѣльемъ. 
Температура  внутри  камеры  посрединѣ  107° 
„         въ  узлахъ:     1    .    .  103° 

2    ...  99° 
Споры  В.  8иЪШІ8  убиты  не  были,  послѣ  прививки  дали  разводку 
на  2-й  день. 

Опытъ  30. 

Споры  В.  Апііігасів  въ  пробиркахъ  вложены 

1 —  въ  мѣшокъ  съ  сухимъ  бѣльемъ. 

2—  въ  мѣшокъ  съ  мокрымъ  бѣльемъ. 

Температура  внутри  камеры  107,5° 
„         въ  мѣшкахъ:  1 —  97,5° 

2—  96° 

Споры,  положеныя  въ  1-й  мѣшокъ  (при  1°  97,5°)  были  убиты, 
а  въ  2-мъ  нѣтъ;  послѣднія  дали  разводку  на  3-й  день  послѣ  при- 
вивки. 

Для  большей  наглядности  результаты  описапныхъ  опытовъ  из- 
лагаемъ  въ  слѣдующей  таблицѣ: 

')  Бѣлье  внутрп  перваго  мѣшка  слегка  влажно. 
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виды  микрооовъ  и  предметы  съ  кото 

<» 
И 
сЗ 

і  п 
с* 
О 

а 
6- 

|  И 

йд  о 
Он  Е-і 

>=: 

3  о 

оыми  пооияволились  опыты 

В 

м  „  , 

>■» 
СО 

ф 
І-Ч 

н 

°^ 

0 

)3  1  ч 

Васіі.    Ггіесііасі — внутри  войлока  .... 

112 

109 

Ч-  (убиты). 

„            „     — положеиъ  свободно  .    .  . 

я 

112 

■+- 

4  1  ч. 

В.  8ішші8 — внутри  байковаго  одѣяла    .    .  . 

113 

112 

Ч~ 

„      „    — въ  узлѣ  съ  суконными  вещами.  . 

я 

112 

+ 

„      „    — въ  узлѣ  съ  бѣльемъ  

В.  сіюіегае  азіаі — узелъ  съ  бѣльемъ.    .    .  . 

я 

111 

—1— 

5  1  ч. 

111 

108 

4- 

„        „        „  —2  байковыхъ  одѣяла.    .  . 

я 

109 

Ч- 

6  Ѵ2  ч. 

„        „        „  — внутри  волосянаго  матраца. 
Васіі.  Ггіесі. — внутри  пуховой  подушки     .  . 

я 

111 

4- 

112 

Ю8.5 

ч- 

„        „  — 2  байковыхъ  одѣяла  .... 

я 

108 

ч- 

„        „  — овчинный  полушубокъ     .    .  . 

я 

109 

ч- 

7  /2  ч. 

В.  сіюіег.  азіаі — узелъ  съ  бѣльемъ  .... 

114 

103.5 

Ч- 

8  1ч. 

„     „        „  — внутри  соломеннаго  матраца. 
Ьпоры  із.  оиЬшіз — между  2  матрацами .    .  . 

я 

114 

4- 

113 

111 

ч- 

„            „     — 2  подушки,  2  байк,  одѣял. 

я 

107.. 

ч- 

„            „     — узелъ  съ  бѣльемъ    .    .  . 

я 

111 

ч- 

П     1  I 

9  72  ч. 

В.  сЬоІег.  азіаі — подушка,  2  байков.  одѣяла. 

112 

108 

ч- 

„         „   — узелъ  съ  бѣльемъ,  2  б.  од. 

я 

ПО 

+ 

VI  ч. 

„          „  — узелъ  съ  бѣльемъ.    .    .  . 

я 

107 

ч- 

Споры  В.  ЗиЬШіз — завернуто  въ  прост.  1  матр. 

113 

109 

ч- 

и           „      —байковое  одѣяло  :    .    .  . 

я 

112 

ч- 

1 1 

„           „     — 1  байков.  одѣяло,  2  холста. 
Споры  В.  ЗиЪШіз— узелъ  съ  бѣльемъ.    •    .  . 
„           „     — байковое  одѣяло  внутри  ма- 

» 

109 

ч- 

по 

108.5 

12  '/2  ч. 

В.  споіег.  азіаі. — въ  карманѣ  халата  .    .  . 

я 

111 

103 
111 

— разв.  2  д. 

*Э      /о  Ч. 

Ьаси.  *пеш. — въ  рукавѣ  халата  .... 

111 

ч- 

Т)         '1                 •      1 1  ѵ 

шеи.  *  пеаі. — въ  рукавѣ  суконнаго  халата  .  . 

я 

111 

ПО 

Ч- 

„        „   — 2  байковыхъ  халата    ...  . 

я 

107 

Ц- 

14  1  ч 

п        »    — о  простынь 
с.  лііімгасіь — узелъ  съ  овльемъ  . 

)) 

106 

ч- 

112,5 

я 

109.5 

Ч-  (убиты). 
+ 

п         а  Оаикоиыхъ  халата  .... 

ПО 

15  1  ч. 

„      — въ  карманѣ  халата  .... 
,  Споры  В.  ЗиЪШіз— узелъ  съ  бѣльемъ   .    .  . 

111 

ч- 

я 

112 

107 

ч- 

»            „     —2  подушки,  2  одѣяла  .  . 

я 

99 

— разв.  2  д. 
+■ 

я            я     — завернуто  въ  простыню.  . 

я 

109  ■ 

Первые  два  опыта,  какъ  не  содержание  микробовъ,  въ  таблицу  не  помѣще 
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Виды  микробовъ  и  предметы  съ  кото- 
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Споры  В.  АпіЬгасіз — подушка,  3  одѣяла  . 

„  „      — байковое  одѣяло  .  . 

„  „      —простыня  .... 

Споры  В.  АпіЬгасіз — узелъ  съ  бѣльемъ,  одѣяло 

„  „      — суконный  халатъ,  одѣяло 

Споры  В.  АпіЬгасіз—  байковое  одѣяло  .  . 

„  „       — простыня,  2  подушки 

Споры  В.  ЗиЫШз— въ  сухой  простынѣ  .  . 

„  „     — сырой  простынѣ  .    .  . 

„  „    — въ  рукавѣ  байков.  халата 

Споры  В.  Апіпгасіз — 2  сухія  простыни.  . 

„  „      — 2  мокрыя  простыни  . 

Термвметръ,  завернутый  въ  сухое  сукно  .  . 

„  „        „  мокрое  сукно  .  . 

Споры  В.  АпІЪгасіз — 4  сухія  простыни  .  . 

„  „    — 2  мокрыя  простыни  . 

Термометръ — въ  сухомъ  сукнѣ  .    .    .    ,  . 

„     — въ  мокромъ  сукнѣ  

Споры  В.  ЗиЪШіз — 6  сухихъ  простынь,  одѣяло 

„             „     — 6  иокрыхъ  простынь  . 
Термометръ — въ  сухомъ  сукнѣ  ..... 
„         въ  мокромъ  сукнѣ  


В.  сііоіег.  азіаі. 
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Такимъ  образомъ  въ  результатѣ  моихъ  опытовъ  оказалось,  что 
температура  внутри  аппарата  О  и  Н  колебалась  отъ  111°  до 
114°  С,  находясь  въ  зависимости  отъ  высоты  давленія  пара  внутри 
камеры  и  совершенства  удаленія  воздуха.  Температура  внутри 
узловъ  съ  сухимъ  бѣльемъ  99°— 111°  С,  смотря  по  величинѣ  свертка 
и  укопоркѣ,  а  въ  мокромъ— 72— 96°.  Бъ  ^камерѣ  военно-клиниче- 
екаго  госпиталя  і°  колебалась  отъ  107°— 111°  С,  внутри  узловъ 
съ  сухимъ  бѣльемъ  97,5°— 107°  С;  а  внутри  мокраго  бѣлья  93°— 
100°  С. 

Что  касается  пробъ  бактерій,  то  Васіі.  Ггіесіі.,  В.  СЬоІег. 
азіаі.  и  спор.  Апііігасіз  требовали  для  своего  уничтоженія  дѣй- 
ствія  1°  менѣе  чѣмъ  100°  въ  продолженіи  30  минутъ.  Крайняя 
1°,  при  которой  погибали  споры  Апіпгас.  была  97,5°;  споры  же 
В.  8иЫШй  убивались  лишь  при  1°  107°  (не  менѣе  1  часа). 

Съ  тѣмъ  же  аппаратомъ  6  и  Н  еще  раньше  были  произве- 
дены изслѣдованія  В  г.  Огапсііег  *)  во  Франціи,  и  Б  г  г.  8  а- 
Іотопзеп  и  Ъеѵізоп  2)  въ  Даніи.  Цѣль  опытовъ  ОгапсЬег 
заключалась  въ  томъ,  чтобы  изучить  высоту  1°  внутри  аппарата 
при  разной  высотѣ  давленія  въ  немъ  пара.  Всѣхъ  опытовъ  въ  этомъ 
направленіи  было  произведено  3,  которые  я  и  привожу  цѣликомъ. 

1  одытъ — въ  аппаратъ,  предварительно  разогрѣтый  пропуска- 
ніемъ  пара  по  батареѣ,  вложенъ  волосяной  матрацъ  съ  заключен- 
ными внутри  его  разводками  бактеріи(В.  СЬоІег.  роиіе.  В.  СІюІ. 
авіаі.,  Гіпкіег  Ъасіі,  В.  АпЙігасів.  В.  8иЪШ  и  др.).  Опытъ  продол- 
жался 15  минутъ,  давленіе  въ  камерѣ  0,75  Кіі.  Паръ  выпущенъ 
два  раза.  Термометръ  внутри  матраца  показывалъ  115°  С.  Самый 
матрацъ  представлялся  нѣсколько  влажнымъ,  увеличился  въ  вѣсѣ 
на  520  затѣмъ  оставленный  въ  аппаратѣ  еще  на  20  минутъ 
для  сушки  вновь  потерялъ  500  §гт. 

Всѣ  микробы  были  убиты. 

2  опытъ,  при  той  же  постановкѣ,  но  меныпемъ  давленіемъ 
внутри  аппарата  (0,4  Кіі.),  показалъ  Iе  въ  камерѣ  108°.  Матрацы 
увеличились  въ  вѣсѣ  до  700  §гт.,  послѣ  20  минутной  сушки  вновь 
потеряли  600  дгт.  Всѣ  микробы,  кромѣ  В.  8иЬШ  были  убиты. 

3  опытъ,  постановка  таже,  давленіе  въ  камерѣ  0,175  Кіі.,  что 
соотвѣтствуетъ  103°  С.  Термометръ  внутри  матраца  показываетъ 
100У4С.  Прибылъ  въ  вѣсѣ  матрацъ  670  дгш.,  потерялъ  послѣ  сушки 


О  О  г  а  с  Ь  е  г— Ехрегіепсез  рЬувіоІов-  зиг  1а  гезізіапсе  йез  тісгоЬез  а 
іа  сЬаІеиг  гіез  ёіигез.  Кеѵ.  <ГН.  1896,  стр.  182. 

*)  8а1отопзсп  и  Ьеѵізо п— ѴегзисЬе  тіі ѵегспісіепеп Безіпі.-арра- 
гій.-2еіізсЫіГ  {.  Нуд,  1888  г.  4  В..  I  И. 
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570  %т.  В.  8иЪШІ8  убитъ  не  былъ,  всѣ  остальные  бактеріи  по- 
гибли. 

Въ  параллель  съ  этими  изслѣдованіями  ОгапсЬег  произвелъ  нѣ- 
сколько  опытовъ  съ  двумя  другими  д.  аппаратами: 

1)  Съ  другой  камерой  О  и  Н,  дѣйствующей  также  грѣтымъ 
воздухомъ  вмѣстѣ  съ  парами  воды,  но  безъ  повышеннаго  давленія. 
Здѣсь  1°  внутри  аппарата  достигаетъ  108—109°  и  изъ  всѣхъ  на- 
званныхъ  бактерій  не  были  убиты  споры  В.  Апііігасіз  и  В.  ЗііЪШів. 

2)  Въ  камерѣ,  дѣйствующей  сухимъ  жаромъ  (въ  Ьоврііаі  Дез 
еп&пів  таіайез),  температура  внутри  матрацовъ  колебалась  между 
68°  и  97°  С.  при  і°  внутри  камеры  130°.  Споры  В.  Апііігасіз  и 
В.  8иЬШІ8  не  были  убиты. 

Изслѣдованія  Заіотопзеп  и  Ьеѵізоп,  произведенныя  для  срав- 
нительнаго  изученія  дезинфекціонныхъ  аппаратовъ  Копенгагена, 
при  обычной  постановкѣ  опытовъ,  показали,  что  1°  внутри  аппа- 
рата 6  и  Н.,  распредѣляясь  равномѣрно,  колебалась  въ  предѣлахъ 
113,5—115,5°  С,  а  внутри  вещей  105—116°  (преимущественно 
употреблялись  матрацы  и  одѣяла)  и  только  въ  трехъ  опытахъ  тем- 
пература въ  узлахъ  была  меньше  100°  С  (88,5°— 94,7°  С).  Пробы 
бактерій  (В.  Апіііг.  В.  8иЪШіз  и  ихъ  спора,  а  также  садовая 
земля)  въ  большинствѣ  случаевъ  погибали,  и  лишь  въ  нѣкоторыхъ 
опытахъ  наблюдалось,  что  споры  В.  8иЬШіз  и  садовая  земля  не 
были  стерелизованы,  если  Ь°  внутри  вещей  не  превышала  105 — 107е. 
Для  споръ  В.  АпШгасіз  было  достаточно  і°  98,5°  С.  при  продол- 
жительности опытовъ  отъ  15 — 30  минутъ,  считая  время  съ  того 
момента,  когда  стрѣлка  манометра  показывала  давленіе  въ  камерѣ 
0,5 — 0,7  К.  Опыты  произведенныя  этими  же  авторами  съ  другими 
дезинфекціонными  аппаратами:  камерой  Капзош,  дѣйствующей  грѣ- 
тымъ  воздухомъ,  аппаратомъ  системы  Катзш§  и  ЬеМ'з,  дѣйствую- 
щимъ  грѣтымъ  воздухомъ  съ  одновременнымъ  увлажненіемъ  вещей 
паромъ,  дали  мало  удовлетворительные  результаты,  какъ  по  отно- 
шений равномѣрности  распредѣленія  въ  яихъ  температуры,  такъи 
скорости  прогрѣванія  дезинфецируемыхъ  объектовъ.  Сравнительно 
лучшіе  результаты  получились  при  изслѣдованіи  аппарата,  системы 
Кеск'з,  дѣйствующаго  текучимъ  паромъ  (выше  100°).  Здѣсь  тем- 
пература внутри  камеры  достигала  104 — 108°  с,  а  1°  внутри  уз- 
ловъ  90°— 103°. 

Сравнивая  результаты  изслѣдованія  Отапсііег,  Заіошопзеи  и  Ье- 
ѵізоп'а  съ  моими,  замѣчается  полное  согласіе  ихъ,  какъ  относи- 
тельно высоты  и  равноііѣрности  распредѣленія  температуры  въ 
камерѣ,  такъ  и  внутри  дезинфецируемыхъ  предметовъ.  Въ  моихъ 
опытахъ  Ь°  камеры  колебалась  между  112° —        въ  опытахъ  8а- 
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Іошопзеіга  1 13 — 115,5"  С.  Эта  ничтожная  разница  1Ѵ2°,  которую 
свободно  можно  игнорировать,  обусловливалась  тѣмъ,  что  8.  въ 
своихъ  опытахъ  доводилъ  давленіе  въ  камерѣ  до  0,75  К.,  а  я  ни- 
когда не  выше  0,70  К.  Разница  между  температурой  внутри  дезин- 
фецируемыхъ  вещей  и  камеры  во  всѣхъ  нашихъ  опытахъ  не  пре- 
вышала 5 — 7°,  если  не  принимать  въ  разсчетъ  нѣкоторые  изъ  мо- 
ихъ  чшытовъ,  гдѣ  я  умышленно  препятствовалъ  этому  смачиваніемъ 
вещей,  тугой  ихъ  упаковкой  и  т.  д.  Точно  также  и  продолжи- 
тельность времени,  необходима  для  полнаго  уничтоженія  микро- 
бовъ,  у  насъ  совершенно  одинаковая;  кажущаяся  на  первый  взглядъ 
большая  продолжительность  моихъ  опытовъ  зависитъ  отъ  того,  что 
я  считалъ  начало  опыта  съ  момента  впусканія  пара  въ  камеру, 
тогда  какъ  8.  лишь  съ  того  времени,  когда  давленіе  достигало 
0,5 — 0,7  КН.,  на  что  требовалось  не  менѣе  10 — 12  минутъ.  И 
общій  выводъ  нашихъ  изслѣдованій  можетъ  быть  тотъ,  что  дезин- 
фекціонный  аппаратъ  О  и  Н,  принадлежитъ  къ  числу  совершен - 
нѣйшихъ  аппаратовъ,  существующихъ  въ  настоящее  время. 

Наблюдая  въ  своихъ  собственныхъ  опытахъ,  а  также  встрѣчая 
указанія  и  у  другихъ  авторовъ,  что  влажность  дезинфецируемыхъ 
предметовъ  рѣзко  вліяетъ  на  высоту  поднятія  въ  нихъ  темпера- 
туры, я  рѣшился  произвести  нѣсколько  отдѣльныхъ  опытовъ  въ  этомъ 
направленіи.  А  ргіогі  казалось  бы,  что  при  смачиваніи  тканей  мы 
имѣемъ  лучшія  условія  для  теплопроводимости,  такъ  какъ  вода, 
среда  болѣе  теплопровод имая,  замѣщаетъ  собою  малотеплопроводный 
воздухъ,  это  и  было  доказано  опытами  Николаева  *)  для  тканей, 
находящихся  при  обыкновенной  температурѣ,  но  въ  дезинфекціон- 
ныхъ  аппаратахъ,  при  окружающей  1°  выше  100°,  вмѣсто  ожидае- 
маго  ускоренія,  наблюдается  значительное  замедленіе  повышенія 
температуры  внутри  смоченныхъ  тканей. 

Для  болыпаго  удобства  я  производилъ  эти  опыты  въ  неболь- 
шомъ  сушильномъ  шкафѣ,  нагрѣваемомъ  двумя  обыкновенными 
бунзеновскими  горѣлками.  Конечно  результаты,  полученный  въ  опы- 
тахъ съ  сухимъ  жаромъ  не  могутъ  быть  всецѣло  перенесены  на 
паровые  дезинфекціонные  аппараты,  такъ  какъ  намъ  извѣстно  изъ 
работъ  К.  КосЬ.  8атЪис  и  др.,  что  быстрота  прониканія  сухаго 
жара  внутрь'  дезинфецируемыхъ  предметовъ  значительно  меньше, 
сравнительно  съ  дѣйствіемъ  водянаго  пара  въ  этомъ  отношеніи, 
то  пришлось  произвести  нѣсколько  опытовъ  и  въ  аппаратѣ  О-  и  Н. 
Для  этихъ  своихъ  опытовъ  я  пользовался  двумя  тканями:  сукно иъ 

')  Н  и  к  о  л  ае  в  ъ.  Изслѣдованіе  солдатскихъ  суконъ.  Военно-мед.  жур- 
налъ.  1873  г.,  стр.  183. 
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и  полотномъ,  и  бралъ  ихъ  въ  трехъ  гланныхъ  условіяхъ  содержа- 
нія  влажности:  1)  Совершенно  сухія,  2)  содержащая  только  гигро- 
скопическую воду,  3)  и  промежуточную  воду. 

Постановка  опытовъ  такая:  брались  опредѣленной  величины  ку- 
сочки сукна  или  полотна  (25X25  цент.)  въ  однихъ  изъ  нихъ,  иу- 
темъ  высущивапія  надъ  сѣрною  кислотою,  удалялась  вся  влага,  что 
определялось  повторнымъ  взвѣшиваніемъ,  доводя  до  постояннаго 
вѣса;  другіе  же  наоборотъ  подвергались  насыщенію  водой  гигро- 
скопической, помѣщаясь,^ предварительно  высушенпыя,  во  влажную 
камеру  на  приспособленных!,  для  того  стеклянныхь  нолочкахъ,  оста- 
ваясь здѣсь  нѣсколько  дней,  также  доводились  до  постояннаго  вѣ- 
са.  Третьи  просто  вымачивались  въ  водѣ  и  довольно  крѣпко  вы- 
жимались. Въ  приготовленный  такимъ  образомъ  кусочки  матерій 
завертывались  туго  максимальныя  термометры  (исключая  верхняго 
ушка)  такъ,  что  свернутое  сукно  или  холстъ  представляли  фут- 
ляръ,  въ  который  плотно  вдвигался  термометръ.  Завернутые  тер- 
моментры  вставлялись  въ  сушильный  шкафъ,  температура  внутри 
котораго  достигала  140°  С  и  держалась  въ  предѣлахъ  установлен- 
ной температуры,  благодаря  терморегулятору  Рейхардта.  Черезъ 
опредѣленпые  промежутки  времени  (15  мин.)  термометры  быстро  вы- 
нимались, отмѣчалась  показываемая  ими  температура  и  вновь  вкла- 
дывались въ  печь. 

Результаты  этихъ  опытовъ  показаны  въ  слѣдующихъ  таблицахъ: 
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Мы  видимъ,  что  внутри  тканей  не  содержащихъ  вовсе  влаги 
температура  достигала  высоты  80—90°  С  въ  продолженіи  15  ми- 
нутъ,  а  для  полученія  той  же  температуры  внутри  тканей,  содер- 
жащихъ только  гигроскопическую  воду,  требуется  30  и  даже  боль- 
ше минутъ.  Еще  болѣе  рѣзкіе  результаты  получились  въ  опытахъ 
съ  смоченными  тканями.  Напримѣръ — температура  внутри  мокраго 
сукна  не  повышалась  вовсе  въ  продолженіи  2 — 2*/2  часовъ  при  і° 
140°,  въ  то  время  какъ  температура  внутри  сухой  ткани  сравня- 
лась въ  окружающей  температурой,  а  чтобы  термометры,  завер- 
нутые въ  сухое  и  мокрое  сукно,  показывали  одинаковую  темпера- 
туру потребовалось  не  менѣе  Зх/2  часовъ.  Для  полотна  эти  проме- 
жутки времени  нѣсколько  меньше,  во  всякомъ  случаѣ  потребова- 
лось не  менѣе  1  часа,  чтобы  ртуть  термометра,  завернутаго  въ 
мокрое  полотно,  начала  подниматься,  въ  то  время  какъ  термометръ 
внутри  сухаго  полотна  показывалъ  120°,  а  такая  температура  въ 
мокромъ  полотнѣ  наблюдалась  лишь  черезъ  2 — 2Ѵ2  часа. 

Въ  атмосферѣ  водяныхъ  паровъ  (см.  опыты  19,  20  21  и  22  съ 
аппаратомъ  О  и  Н  и  опыты  26,  27,  28,  29  и  30  съ  камер.  В. 
клин,  госпиталя)  эта  разница  наблюдалась  также  достаточно  рѣзко, 
наприм. — въ  опытѣ  28,  не  смотря  на  3  часовое  пребываніе  въ  аппа- 
ратѣ  разница  температуры  въ  сухомъ  и  мокромъ  бѣлье=9°.  Наб- 
людаемая нами  разница  въ  прогрѣваніи  сухихъ  и  влажныхъ  тка- 
ней, по  моему  мнѣнію,  всецѣло  зависитъ  отъ  испаренія  той  влаги 
которая  содержится  тканями,  на  что  затрачивается  большое  коли- 
чество тепла. 

Е.  Езтагсіі  ')  въ  недавно  опубликованной  имъ  работѣ,  отри- 
цаетъ преимущество  дезинфекціи  перегрѣтымъ паромъ  1°  ПО — 120  С, 
ставя  его  ниже  дѣйствія  текучаго  пара  100°.  Я  остановлюсь  нѣс- 
колько  подробнѣе  на  этой  работѣ  1)  потому,  что  при  отождествле- 
ніи  понятія  перегрѣтаго  пара  съ  понятіемъ  о  парѣ  высокой  темпе- 
ратуры вообще,  какъ  было  мною  раньше  упомянуто,  выше  назван- 
ная работа  Эсмарха  ,дискредитируетъ  вліяніе  всякаго  пара  выше 
100°,  а  2)  потому,  что  я  лично  не  согласенъ  съ  выводами  почтен- 
наго  изслѣдователя, — мои  контрольные  опыты  въ  этомъ  направле- 
ніи  не  дали  мнѣ  такихъ  результатовъ. 

Для  полученія  нерегрѣтаго  пара  ЕзтагсЬ  пользовался  аппара- 
томъ слѣдующаго  устройства:  3-хъ  литровая  колба,  наполненная 
водою  имѣла  въ  пробкѣ  отверстіе,  въ  которое  вставлялось  неболь- 
шая колѣнчатая  стеклянная  трубка,  соединяющаяся  съ  другой  мѣд- 
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ной  газовой  трубой  1!/2  цент,  діаметра  и  40  цент,  длины,  эта  пос- 
лѣдняя  соединялась  въ  свою  очередь  со  второй  колѣнчатой  стек- 
лянной трубкой  (изображала  собою  дезинф.  камеру),  закрывающей- 
ся плотно  пробкой  съ  двумя  отверстіями,  въ  одно  изъ  нихъ  встав- 
лялась тонкая  стеклянная  трубочка,  съ  оттянутымъ  концомъ  для 
выхода  пара,  въ  другое  максимальный  термометръ,  подъ  шари- 
комъ  котораго,  помѣщаясь  внутри  (2-й)  стеклянной  трубки,  была 
придѣлана  небольшая  корзиночка  изъ  платиновой  проволоки  для 
помѣщенія  подвергаемыхъ  дѣйствію  пара  объектовъ.  Такими  объек- 
тами служили  маленькіе  бумажные  пакетики  съ  заключающимися 
внутри  ихъ  спорами  В.  АпІЪг.  (на  шелковинкахъ)  и  пробами  зем- 
ли. Снарядъ  дѣйствовалъ  такимъ  образомъ,  что  вода  въ  колбѣ, 
нагрѣваясь  3-мя  бунзеновскими  горѣлками,  доводилась  до  кипѣнія 
и  образовавшійся  паръ,  проходя  въ  мѣдную  трубу,  перегрѣвался 
въ  ней,  по  желапію,  посредствомъ  подставленныхъ  внизу  бунзензов- 
скихъ  горѣлокъ,  прибавляя  или  уменьшая  количество  которыхъ 
можно  было  доводить  до  различной  высоты  отъ  100—200°  С.  И 
такой  перегрѣтый  или  неперегрѣтый  паръ  проходилъ  черезъ  ка- 
меру, дѣйствуя  на  находящееся  тамъ  пакеты.  Результатъ  произве- 
денныхъ  Э.  опытахъ  былъ  тотъ,  что  споры  сибирской  язвы  уби- 
вались при  5  минутномъ  дѣйствіи  текучаго  неперегрѣтаго  пара 
100°  и  не  погибали  при  дѣйствіи  перегрѣтаго  до  Ь°  ПО — 120°  С 
даже  въ  болыпій  промежутокъ  времени  и  вновь  начинали  погибать 
только  при  і°  150 — 200°  С  вообще  такой  температурѣ,  которая 
дѣйствуетъ  пагубно  даже  въ  видѣ  сухаго  жара.  Садовая  земля, 
подвергнутая  дѣйствію  пара  въ  описанномъ  аппаратѣ,  при  і°  100 — 
140°  С  и  различной  продолжительности  опытовъ,  ни  въ  одномъ 
случаѣ  не  была  стерелизована.  Э.  объясняетъ  такое  явленіе  влія- 
ніемъ  сухости  перегрѣтаго  пара  1;°  100 — 120°,  приравнивая  его 
дѣйствіе  къ  дѣйствію  сухаго  жара. 

Въ  другой  своей  статьѣ  ')  въ  подтвержденіи  этихъ  своихъ  опы- 
товъ, Езтагсіі  приводить  результаты  произведенныхъ  имъ  3 
опытовъ  съ  видоизмѣненнымъ  НеппеЬег^'скимъ  аппаратомъ,  въ  ко- 
торому по  желанію,  можно  было  пользоваться  или  прямо  теку- 
щимъ  паромъ  100°  С  иЛи  перегрѣтымъ  110°  и  болѣе.  Опыты  были 
поставлены  слѣдующимъ  образомъ:  взято  4  свернутыхъ  одѣяла,  въ 
средину  которыхъ  вложены  максимальные  термометры  и  шелковин- 
ки со  спорами  В.  Апіпгасів,  а  въ  4-мъ  одѣялѣ,  Кромѣ  пакета,  на- 
ходящагося  въ  цептрѣ,  такой  же  пакетъ  былъ'  привязанъ  снару- 
жи, то  есть  непосредственно '  подвергался  дѣйствію  перегрѣтаго  па- 
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ра  въ  камерѣ.  Результата  опыта  былъ  тотъ,  что  находящееся  въ 
центрѣ  одѣялъ  пакеты,  гдѣ  і°  достигала  только  99° — 101°  С  были 
стерелизовапы,  а  споры  В.  Апіпгасіз,  находящееся  въ  пакетѣ,  при- 
вязанномъ  сверху  одѣяла,  при  1°  107°,  не  были  убиты;  тоже  полу- 
чилось и  въ  другихъ  2-хъ  опытахъ,  гдѣ  і°  достигала  109°  и 
108°  С. 

Я  повторилъ  опыты  съ  перегрѣтымъ  паромъ  въ  описанномъ  Э. 
приборѣ  и  пришел ъ,  какъ  видно  изъ  прилагаемой  таблицы,  къ 
совершенно  инымъ  результатамъ — (въ  этихъ  опытахъ  я  употреб- 
лялъ  споры  В.  АпЛгасіз  и  В.  8иЪШіз  на  шелковинкахъ). 
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Такимъ  образомъ,  въ  опытахъ  со  спорами  В.  ЗиЪШіз,  эти  по- 
слѣднія  при  99°  вовсе  не  убиваются;  при  110°  онѣ  погибаютъ 
лишь  при  продолжительности  дѣйствія  этой  температуры  въ  про- 
долженіи  45  минутъ,  а  при  120°  черезъ  30  минутъ  и  даже  въ  од- 
номъ  случаѣ  черезъ  15  минутъ. 

Споры  В.  Апііігасів  начинаютъ  погибать  при  Ібминутномъ  дѣй- 
ствіи  1°  99°,  и  черезъ  5  минутъ  при  110—120°. 
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Кромѣ  несогласія  полученныхъ  результатовъ  въ  моихъ  опытахъ 
съ  опытами  Э.,  я  отмѣчу  еще  нѣкоторыя  частности,  подмѣченныя 
мною  во  время  производства  ихъ:  1)  У  выходнаго  отверстія  ка- 
меры, безъ  перегрѣванія  пара,  никогда  не  получалась  температура 
100°,  какъ  говорилъ  Э.,  а  только  98,5 — 99°,  что  вполнѣ  понятно, 
такъ  какъ  извѣстное  количество  тепла  должно  было  тратиться, 
при  прохожденіи  пара  по  мѣдной  трубкѣ  и  на  теплоизлученіе  стѣн- 
ками  самой  камеры  (трубки).  2)  Паръ  перегрѣтый  до  Ь°  110°  не 
представлялъ  собою  абсолютно  сухаго  пара,  въ  чемъ  можно  было 
убѣдиться,  смотря  на  стѣнки  внутри  камеры,  гдѣ  всегда  можно 
было  наблюдать  присутствіе  небольшихъ  капелекъ  конденсирован- 
наго  пара,  конечно  не  такого  обильнаго,  какъ  при  текучемъ  парѣ 
100°;  при  1°  120°  я  дѣйствительно  не  наблюдалъ  такого  осажденія. 

Чѣмъ  объяснить  разногласіе  полученныхъ  нами  результатов^ 
я  положительно  недоумѣваю; — основываясь  же  на  результатахъ 
своихъ  опытовъ,  я  полагаю,  что  съ  повышеніемъ  і°  пара,  посредст- 
вомъ  его  перегрѣванія  не  только  не  уменьшается,  но  положительно 
возрастаете  его  дезинфицирующая  способность.  Оставя  въ  сторонѣ 
тѣ  или  другія  преимущества,  дѣйствіе  100°  пара,  по  моему  мнѣ- 
нію,  недостаточно  уже  потому,  что  при  обычной   постановкѣ  де- 
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зинфекціи  въ  больницахъ,  гдѣ  благодаря  большому  количеству  под- 
вергающихся дезиифекціи  вещей,  эти  послѣдиія  не  развѣшиваются 
свободно  въ  камерѣ,  а  укладываются  въ  холщевые  мѣшки,  внутри 
которыхъ,  какъ  было  доказано,  1°  никогда  не  достигаетъ  тѣхъ  же 
цифръ,  какъ  окружающая  температура  и  разность  эта  колеблется 
между  6 — 20°,  не  смотря  даже  на  3  часовую  продолжительность 
опытовъ;  при  этихъ  условіяхъ  і°  внутри  мѣшка,  подвергнутаго 
дѣйствію  пара  100°,  часто  бываетъ  недостаточна  для  уничтоженія 
нѣкоторыхъ  стойкихъ  видовъ  бактерій.  Если  Эсмархъ  и  полуиалъ 
1°  внутри  камеры  и  въ  узлахъ  одинаковую,  то  какъ  я  уже  ска- 
залъ,  по  всей  вѣроятности  это  зависѣло  отъ  неплотной  ихъ  укупорки. 

Итакъ  не  видя  худшихъ  результатовъ  при  дѣйствіи  перегрѣ- 
таго  пара,  а  наоборотъ  его  преимущество,  и  на  основаніи  только 
что  высказаннаго  взгляда  о  малопригодности  въ  нѣкоторыхъ  слу- 
чаяхъ  100°  пара,  я  считаю  необходимымъ  условіемъ  правильно  по- 
ставленной дезинфекціи — употребленіе  пара  болѣе  высокой  темпе- 
ратуры, будетъ  ли  то  вслѣдствіе  повышеннаго  давленія,  или  пе- 
регрѣванія.  Что  касается  предпочтенія  того  или  другого  вида,  то 
по  моему  мнѣнію,  слѣдуетъ  отдать  предпочтеніе  первому,  потому 
что  онъ,  благодаря  своей  большей  напряженности,  быстрѣе  вытѣс- 
няетъ  воздухъ,  проникая  внутрь  дезинфецируемыхъ  предметовъ. 
Трудность  удаленія  изъ  вещей  воздуха,  который,  какъ  извѣстно, 
представляетъ  собою  среду  плохо  теплопроводимую,  и  вліяетъ  на 
равномѣрность  и  скорость  распространенія  тепла  внутри  дезинфе- 
пируемыхъ  объектовъ.  Чтобы  помочь  этому  было  даже  предложено 
Непгу  *)  устройство  такихъ  дезинфекціонныхъ  аппаратовъ,  гдѣ 
одновременно  съ  дѣйствіемъ  пара  при  повышенномъ  давленіи,  бла- 
годаря существующему  воздушному  насосу,  могло  бы  быть  обра- 
зовано разрѣженное  пространство  и  тѣмъ  бы  была  дана  возмож- 
ность болѣе  быстраго  выхожденія  воздуха  изъ  узловъ.  Но  пока  еще 
устройство  такихъ  камеръ  является  гипотетическимъ. 

I 


')  Непгу-ЕІиѵе  а іІсзіпГеоІіоп  (Кеѵие  (ГНу§.  1886).' 


—  51  — 


ОБЩІЕ  ВЫВОДЫ: 

1)  Температура  внутри  аппарата  О-епезІе  и  НегзсЬег  дости- 
гаетъ  быстро  своей  предѣльной  цифры  113 — 114°,  распредѣляясь 
равномѣрно  по  всей  каыерѣ. 

2)  Для  полнаго  уничтожѳнія  микробовъ  въ  этомъ  аппаратѣ 
достаточно  1  часа  времени  для  стойкихъ  споръ  и  1/і  часа  для  не 
споровыхъ  бактерій,  такимъ  образомъ  продолжительность  дезин- 
фекціи  въ  аппаратѣ  не  должна  превышать  1  часа. 

3)  Сушка  вещей  въ  томъ  же  аппаратѣ  происходить  быстро  и 
совершенно. 

4)  Въ  камерѣ  Военно-клиническаго  госпиталя  температура  до- 
стигаетъ  меньшей  высоты  (108 — 111°)  и  не  распределяется  рав- 
номѣрно  по  всей  камерѣ, — разница  въ  тѳмпературѣ  доходитъ  до  4°. 

6)  Для  достиженія  вѣрныхъ  результатовъ  при  дезинфекціи, 
вещи  должны  прямо  развѣшиваться  въ  камерѣ,  а  не  укладываться 
въ  мѣшки,  если  бы  это  послѣднее  было  необходимо,  мѣшки  не- 
должны быть  болыпіе  и  крѣпко  набитые. 

6)  Мокрыя  вещи,  прежде  чѣмъ  подвергнуться  дезинфекціи, 
должны  быть  предварительно  высушены. 

8)  Мнѣніе  Эсмарха  о  непригодности  перегрѣтаго  пара  не  вѣрно. 

7)  Влажность  тканей  рѣзко  вліяетъ  на  высоту  поднятія  въ 
нихъ  температуры. 

9)  Лучшими  дезинфекціонными  аппаратами  слѣдуетъ  считать 
такіе,  гдѣ  температура  быстро  достигаетъ,  по  крайнѣй  мѣрѣ,  110° — 
115°  и  держится  на  этой  высотѣ,  равномѣрно  распределяясь  по 
аппарату,  чему  вполнѣ  удовлетворяетъ  дезинфекціонный  аппаратъ 
О.  и  Н.  и  другіе,  устроенные  на  тѣхъ  же  основаніяхъ. 

10)  Аппараты,  дѣйствующіе  текучимъ  паромъ  выше  100°,  пред- 
почтительнѣе  аппаратовъ,  дѣйствующихъ  100°  паромъ. 

Заканчивая  свою  работу,  считаю  пріятнымъ  долгомъ  выразить 
глубокую  благодарность  Многоуважаемому  профессору  Алексѣю  Пе- 
тровичу Доброславину,  какъ  за  предложенную  тему,  такъ  и  за  тѣ 
указапія,  которыми  я  пользовался  при  производствѣ  настоящей  ра- 
боты, а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  свою  искреннюю  признательность  и  его 
ассистенту,  доктору  П.  А.  Мальчевскому,  за  добрыя  товарищескія 
отношенія  и  готовность  помочь  во  всякое  время. 
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ПОЛОЖЕНЫ. 

1.  Въ  каждой  больницѣ  обязательно  должна  быть  устрое- 
на дезифекціонная  камера,  удовлетворяющая  современнымъ 
требованіемъ  науки,  предоставивъ  выборъ  аппарата  врачеб- 
ной адмистраціи  больницы. 

2.  Въ  болынихъ  городахъ,  кромѣ  имѣющихся  дези- 
фекціонныхъ  камеръ  при  больницахъ,  должны  быть  устрое- 
ны, по  примѣру  Берлина,  отдѣльныя  общественныя  дези- 
фекціонныя  заведенія. — 

3.  Каждая  дезифекціонная  камера  должна  находиться 
въ  непосредственномъ  вѣденіи  врача. 

4.  Въ  каждой  больницѣ,  по  крайней  мѣрѣразъ  въ  мѣ- 
сяцъ,  должны  устраиваться  общія  собранія  всѣхъ  ординато- 
ровъ,  со  старшимъ  врачемъ  во  главѣ  (больничный  совѣтъ), 
для  обсужденія  вопросовъ,  касающихся  хозяйственнаго  и 
врачебнаго  строя  больницы. 

5.  Трефинація  съ  послѣдующей  игнипунктурой,  или 
безъ  нея  при  грануляціонныхъ  воспаленіяхъ  суставовъ  мо- 
жетъ  быть  допускаема  лишь  въ  самыхъ  раннихъ  стадіяхъ 
болѣзни,  въ  дальнѣйшемъ  же  развитіи  безусловная  резекція. 

6.  Древесная  вата  является  однимъ  изъ  лучшихъ  пе- 
ревязочныхъ  матеріаловъ 


—  55  — 


СШШСТШТМ  ТІТАЕ. 

Александръ  Дмитріевичъ  Любимовъ  родился  15  Мая  1859 
года.  Первоначальное  образованіе  получилъ  въ  С.-Петербург- 
ской 1  классической  гимназіи,  по  окончаніи  которой  въ 
1879  году  поступилъ  на  Естественный  факультетъ  здѣшня- 
го  Университета-  въ  слѣдующимъ  году  перешелъ  на  меди- 
цинскій  факультетъ  въ  Московскій  Университетъ,  гдѣ  и 
окончилъ  курсъ  въ  1884  году  со  степенью  лѣкаря  и  зва- 
ніемъ  уѣзднаго  врача.  Въ  томъ  же  году  поступилъ  сверх  - 
штатнымъ  ординаторомъ  въ  городской  Рождественскій  барач- 
ный лазаретъ  (въ  С.-Петербургѣ).  Въ  1885  году  опредѣленъ 
врачемъ  спеціалистомъ  въ  лечебницу,  имени  Е.  В.  Герцо- 
гини Эдинбургской.  Въ  1887  году  назначенъ  штатнымъ  орди- 
наторомъ Р.  больницѣ,  гдѣ  и  состоитъ  по  настоящее  время. 
Экзамены  на  степень  доктора  медицины  сдалъ  при  Импера- 
торской Военно-Медицинской  Академіи  въ  1888  году. 

Въ  1887  году  имъ  произведена  работа:  „О  значеніи  провѣт- 
риванія,  какъ  способа  обеззараживанія". 


